Essentia®

Light-cured radiopaque universal composite

restorative.

For use only by a dental professional in the

recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Direct restorative for class |, II, lll, IV, V cavities.

2. Direct restorative for wedge-shaped defects and
root surface cavities.

3. Direct restorative for veneers and diastema closure.

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.

2. Avoid use of this product in patients with known
allergies to methacrylate monomer or
methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE

.Shade Selection

- Make sure the tooth to be restored is clean and
not dehydrated.

- Select first an enamel shade, looking to the incisal
third of the (neighboring) tooth. Based on the
observed value (grayness), choose between Light
Enamel (whiter) or Dark Enamel (greyer).

- Continue with the selection of the dentin shade,
looking to the cervical part of the (neighboring)
tooth. Based on the observed chroma (intensity
of the color), choose between Light Dentin (low
chroma), Medium Dentin and Dark Dentin (high
chroma).

In small or posterior restorations, the Universal

-

Shade will match most of the cases.
- To mask discolorations, place a thin layer of the
Masking Liner over the discoloration.
2. Cavity Preparation
Prepare cavity using standard techniques. Dry by
gently blowing with oil free air.
Note: For pulp capping, use calcium hydroxide.
3. Bonding Treatment
For bonding Essentia to enamel and / or dentin,
use a light-cured bonding system such as
G-Premio BOND, G-zenial® Bond or G-BOND®.
Follow the manufacturer’s instructions.
4. Placement of Essentia
- Masking Liner
Hold the syringe upright and remove the cap by
turning counterclockwise. Promptly and securely
attach the dispensing tip to the syringe by
turning clockwise.
Prior to the extrusion of the material, gently
trial-push the syringe plunger outside the mouth
to make sure that the dispensing tip is securely
attached to the syringe. To remove any air from
the dispensing tip, gently push forward the
syringe plunger with the tip pointing upwards
until the material reaches the mouth of the tip.
Note: If there is air inside the dispensing tip, air
bubbles may be formed at the time of injection.
3) Place the dispensing tip as close as possible to
the cavity, and slowly push the plunger to inject
material into it. Alternatively, dispense material
onto a mixing pad and transfer to the cavity using
a suitable instrument.
After use, immediately remove and dispose of the
dispensing tip and tightly close the syringe with
the cap.
- Dentin, Enamel, Universal shades and
Opalescent modifier
Dispensing from a syringe
Open syringe cap and dispense material onto a
mixing pad. Place the material into the cavity
using a suitable placement instrument. After
dispensing, screw plunger anticlockwise by a half
to full turn to release residual pressure inside the
syringe. Close cap immediately after use.
Dispensing from a Unitip
Insert the unitip into a commercially available
applier. Refer to the applier manufacturer’s
instructions for use. Remove the cap and extrude
material directly into the prepared cavity. Use
steady pressure.
- Modifier stains (Red-Brown, Black, White)
Open syringe cap and dispense material onto a
mixing pad. Apply the material on the Dentin
shade or Enamel shade using a brush or a suitable
placementinstrument.
Note: Modifier stains are inner stain materials. They
should always be covered with Enamel shades or
Opalescent modifier after light curing.
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Note:

1. The Masking Liner can be used to mask cavity
bottom discolorations.

2. The Universal shade can be used to achieve
aesthetic posterior restorations in a single layer.

3. The Dentin and Enamel shades should be used
following a duo-layering concept. Refer to Clinical
Hints for additional details.

4. a.The composite can be stored in the fridge in
order to obtain a firmer consistency. Material may
be hard to extrude immediately after removing
from cold storage. Prior to use, let it stand for a
few minutes at room temperature.

b. Layering with a brush wetted with a modeling
liquid can ease the shaping of the composite.

5. After dispensing, minimize exposure to ambient
light. Ambient light can shorten the manipulation
time.

Clinical Hints
a. In the case of small cavities

-1 syringe ML; 20 Dispensing Tips Il Plastic +
1 light-protective cover

2. Essentia Unitip Refills

- LD; MD; DD; LE; DE; U: available in refills of 15
unitips

11l. Accessories

- Essentia Shade Guide

- GC Unitip Applier Il

- Dispensing Tip Il Plastic

- Mixing Pad (No. 14B)

NOTES:

Weight and volume per syringe:

LD, RBM, BM,

MD, DD LE,DE u ML om WM

Weight 349 3.89 4.0g 349 3.89 2.5g

Volume 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 24 ml

Weight and volume per unitip:
LD,MD,DD LE,DE u

Weight 0.279 0.30g 0329
Volume 016mL 016mL 016mL

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove
immediately with cotton or a sponge soaked in
alcohol. Flush with water. To avoid contact, a
rubber dam and/or cocoa butter can be used to
isolate the operation field from the skin or oral
tissue.

2. In case of contact with eyes, flush immediately

with water and seek medical attention.
. Take care to avoid ingestion of the material.
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4. Prior to starting the filling process, partially

extrude paste outside of the patient’s mouth and
away from the patient to ensure paste is flowing
properly.

5. Wear plastic or rubber gloves during operation to

avoid direct contact with air inhibited resin layers
in order to prevent possible sensitivity.

6. For infection control reasons, unitips are for single

use only.
. Wear eye-protective glasses during light-curing.
8. When polishing the polymerized material, use a
dust collector and wear a dust mask to avoid
inhalation of cutting dust.
9. Do not mix with other similar products.
10.Avoid getting material on clothing.
11.In case of contact with unintended areas of tooth

~

or prosthetic appliances, remove with instrument,

sponge, or cotton pellet before light-curing.

12.Do not use Essentia in combination with
eugenol-containing materials as eugenol may
hinder Essentia from setting.

13.Do not wipe the dispensing tip with excessive
alcohol as this may cause contamination of the
paste.

14.In rare cases the product may cause sensitivity
in some people. If any such reactions are
experienced, discontinue the use of the
product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be

classified as hazardous according to GHS.
Always familiarize yourself with the safety data
sheets available at:

http://www.gceurope.com

They can also be obtained from your supplier.

Last revised 02/2018

Essentia®

Lichthértendes, rontgenopakes Universal-Composite

fur Restaurationen.

Darf nur von zahnmedizinischem Fachpersonal bei

den angegebenen Indikationen verwendet werden.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN

1. Direktes Restaurationsmaterial flr Kavitaten der
Klassen I, I, Ill, IV und V.

2. Direktes Restaurationsmaterial fur keilférmige
Defekte und Kavitaten an der Wurzeloberflache.

3. Direktes Restaurationsmaterial fur Verblendungen

und Diastema-Verschlisse.

KONTRAINDIKATIONEN

1. Pulpentberkappungen.

2. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts
bei Patienten mit bekannten Allergien gegen
Methacrylat-Monomer oder Methacrylat-Polymer.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1. Farbton-Auswahl

- Stellen Sie sicher, dass der zu restaurierende Zahn

sauber und nicht dehydriert ist.

- Zunachst unter Betrachtung des inzisalen Drittels
der (angrenzenden) Zéhne einen Schmelz-
Farbton auswahlen. Basierend auf dem
beobachteten Wert (Grauton) zwischen Light

Enamel (heller Schmelz, weier) und Dark Enamel

(dunkler Schmelz, grauer) auswahlen.

- Unter Betrachtung des zervikalen Anteils der
(angrenzenden) Zéhne mit der Auswahl des
Dentin-Farbtons fortfahren. Basierend auf der
beobachteten Chroma (Intensitét der Farbe)
zwischen Light Dentin (helles Dentin, niedriges
Chroma), Medium Dentin (mittleres Dentin,
mittleres Chroma) und Dark Dentin (dunkles
Dentin, hohe Chroma) auswahlen.

- Beikleinen oder posterioren Restaurationen passt

meist der Universalfarbton.

- Um Verfarbungen zu tberdecken, eine diinne
Schicht des Masking Liners auf die Verfarbung
auftragen.
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. Lichtharten
Essentia mit einer Polymerisationslampe
lichthdrten. Den Lichtleiter so nahe wie méglich
an die Oberflache halten.
Die Belichtungszeit und effektive
Aushdrtungstiefe entnehmen Sie bitte der
folgenden Tabelle.

elichtungszeit und effektive Aushartungstiefe

20 Sek. (Halogen / LED) (700mW/cm?)
10 Sek. (Hochleistungs-LED) (> 1200mW/cm?)

. . LD 20mm
Dentinfarbténe MD, DD 15 mm
Schmelz- und Universalfarbténe |LE, DE, U 2,5mm
Masking Liner ML 1,0 mm

oM 25mm

" RBM 01 mm
Modifikatoren BM 04 mm

WM 1,5mm

Hinweis:

1.

Das Material muss in Schichten aufgetragen und
lichtgehértet werden.

Die maximale Schichtstérke entnehmen sie bitte
der oben stehenden Tabelle.

. Eine geringere Lichtintensitat kann zu
unzureichender Hartung oder einer Verfarbung
des Materials fihren.

7.Schleifen und Polieren

Mit Diamantschleifern, Polierspitzen und
-scheiben schleifen und polieren. Um Hochglanz
zu erreichen, kdnnen Polierpasten verwendet
werden.

L
F

FARBTONE
+ LD: Light Dentin
+ MD: Medium Dentin
+ DD: Dark Dentin
LE: Light Enamel
DE: Dark Enamel
U: Universal
ML: Masking Liner
OM: Opaleszenter Modifikator
RBM: Rotbrauner Modifikator
BM: Schwarzer Modifikator
WM: Weier Modifikator
AGERUNG
Ur eine optimale Leistung kuhl und dunkel lagern

(4-25°C/ 39,2-77,00°F).
Haltbarkeit: 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum.

P

ACKUNGSGROSSEN

I._Spritzen

1

N
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. Essentia Starterset Spritze
7 Spritzen (eine pro Farbton: LD; MD; DD; LE; DE;
U; ML)
20 Dosierspitzen lll aus Plastik + 1 Lichtschutzhlle
. Essentia Modifikator-Set
4 Spritzen: OM, RBM, BM, WM
. Essentia Spritzen-Nachfiillpackungen
LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM:
erhéltlich als Nachfillpackung mit je 1 Spritze
ML: Nachfullpackung mit 1 Spritze und 20
Dosierspitzen Il aus Kunststoff

1. Unitips

1

. Essentia Starterset Unitip
30 Unitips (je 5 Unitips in 6 Farbtonen: LD; MD;
DD; LE; DE; U)
1 Spritze ML; 20 Dosierspitzen IIl aus Plastik +
1 Lichtschutzhdlle

. Essentia Unitip-Nachfiillpackungen
LD; MD; DD; LE; DE; U: erhdltlich als
Nachfullpackung mit 15 Unitips

1. Zubehor

Essentia Farbschlussel

GC Unitip-Applikator Il
Dosierspitze Ill aus Kunststoff
Anmischblock (Nr. 14B)

HINWEISE:
Gewicht und Volumen pro Spritze:
LD, RBM,
MD, DD LE, DE u ML oM BM, WM
Gewicht| 34g 3849 409 3449 389 259
Volumen| 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 24 ml
Gewicht und Volumen pro Unitip:
LD,MD,DD LE,DE U

Gewicht 0279 0309 0329

Volumen 0,16 ml 0,16 ml 0,16 ml
VORSICHT

1.

Falls das Material mit Gewebe oder Haut im Mund
in Kontakt kommt, sofort mit in Alkohol
getrénkter Watte oder einem Schwamm
entfernen. Mit Wasser spulen. Um den Kontakt zu
vermeiden, kann ein Kofferdam und/oder
Kakaobutter zur Isolierung des
Operationsbereichs verwendet werden.

. Kommt das Material in Kontakt mit den Augen,
mussen diese sofort mit Wasser ausgespuilt
werden und der Patient muss sich in drztliche
Behandlung begeben.

. Es muss darauf geachtet werden, dass der Patient
das Material nicht verschluckt.

. Bevor Sie mit der Fiillungslegung beginnen,
dricken Sie bitte auerhalb des Mundes und vom
Patienten entfernt etwas Pastenmaterial aus, um
sicherzustellen, dal3 das Material korrekt
herausflief3t.

. Beim Eingriff sind Plastik- oder
Gummihandschuhe zu tragen, um den direkten
Kontakt mit klebrigen Composite-Schichten zu
vermeiden, um eventuellen
Unvertraglichkeitsreaktionen vorzubeugen.

. Aus Griinden der Infektionskontrolle handelt es
sich bei den Unitips um Einwegprodukte.

. Wahrend des Lichthértens ist eine Schutzbrille zu tragen.

. Beim Polieren des polymerisierten Materials ist

eine Absaugung zu verwenden und eine

"
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Note : Les Modifier stains sont a “usage interne”. Ils

d

oivent toujours étre recouverts d'une teinte Enamel

12.Ne pas utiliser Essentia avec des matériaux
contenant de I'eugénol car l'eugénol peut
entraver la prise de Essentia.

13.Ne pas essuyer 'embout de distribution avec trop
d'alcool car cela pourrait contaminer la pate.

14.Dans de rares cas, ce produit peut entrainer des
sensibilités. Si tel est le cas, cessez d'utiliser ce
produit et consultez un médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode
d'emploi peuvent étre classés comme dangereux
selon le GHS.

Familiarisez-vous avec les fiches de données de
sécurité disponibles sur:

http://www.gceurope.com

Elles peuvent également étre obtenues auprés de
votre fournisseur.

Date de derniére révision : 02/2018

Essentia®

Composito universale radiopaco, fotopolimerizzabile
per restauri.

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico
nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

1. Materiale per restauri diretti di cavita di classe |, II,

I, IV, V.

2. Materiale per restauri diretti per difetti cuneiformi

CONFEZIONI

l._Siringhe

1. Essentia Starter Kit Siringa

- 7siringhe (una per ciascun colore: LD; MD; DD; LE;
DE; U; ML)

- 20 punte per erogazione Il in plastica +
1 cappuccio protettivo dalla luce

2. Essentia Modifier Kit

- 4Siringhe: OM, RBM, BM, WM

3. Ricambi per siringhe Essentia

- LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM:
disponibili con ricambi per 1 siringa cad.

- ML: ricambio per 1 siringa con 20 punte per
erogazione lll in plastica

1. Unitip

1. Essentia Starter Kit Unitip

- 30 unitip (5 unitip per ciascuna massa: LD; MD;
DD; LE; DE; U)

- 1siringa ML; 20 punte per erogazione Il in
plastica + 1 cappuccio protettivo dalla luce

2. Ricambi per Unitip Essentia

- LD; MD; DD; LE; DE; U: disponibili in ricambi di 15
unitip

1I. Accessori

- Scala colori Essentia

- GC Unitip Applier Il (applicatore per unitip)

- Dispensing Tip Il Plastic (punta per erogazione in
plastica)

- Mixing Pad (No. 14B) (blocchetto per miscelazione)

NOTE:

Peso e volume per siringa:

o]

u d'un modifier Opalescent apres

photopolymérisation.
Note :

1.

Le Masking Liner peut étre utilisé pour masquer la

décoloration au niveau du plancher de la cavité.

. La teinte « Universal » peut étre utilisée pour
obtenir - avec une seule teinte - une restauration
postérieure esthétique.

. Les teintes Dentin et Enamel peuvent étre
utilisées selon le concept de stratification de
2 couches. Référez-vous a la section « Astuces
cliniques » pour plus de détails.

. a. Le composite peut étre conservé au
réfrigérateur afin d'obtenir une consistance plus
ferme. Sortez le matériau du réfrigérateur et
laissez le quelques minutes a température
ambiante avant utilisation. Sinon, il sera trop froid
et difficile a extraire.

b. Stratifier avec un pinceau imbibé de liquide a
modeler peut faciliter la mise en forme du
composite.

. Aprés extrusion du matériau, minimisez

I'exposition a la lumiére ambiante. La lumiere

ambiante peut réduire le temps de manipulation.

Astuces cliniques

a.

Dans les cas de petites cavités

Restaurer en technique mono-teinte. Dans la
plupart des cas, I'utilisation seule de la teinte
Universal sera suffisante. Si un degré plus élevé de
translucidité s'avere nécessaire, choisissez une
combinaison de teintes Dentin et Enamel.

. Dans le cas de restauration plus large/plus
profonde

Dans la majorité de ces cas, une technique
multi-teintes donnera les meilleurs résultats
esthétiques. Pour masquer la dentine décolorée,
utilisez le Masking liner et poursuivez par
stratification successive avec une teinte dentine
appropriée puis recouvrez d'une teinte Email.

ASTUCES CLINIQUES 4.1 - EXEMPLES
D’APPLICATIONS CLINIQUES:

ASTUCES CLINIQUES 4.2 - PRINCIPALES COMBI-
NAISONS DES TEINTES :

le::i((:‘r/ Jeune | Adulte | Sénior P('valzenr‘l)or P°g§;‘°r
Light Medium | Medium Dark Dark
Dentin& | Dentin& [ Dentin& [ Dentin & Universal Dentin &
Light Light Dark Dark Light
Enamel Enamel Enamel Enamel Enamel

c. Utilisez les seringues “modifiers”

(modulateurs de teinte)
Le modifier Opalescent peut étre utilisé pour ajouter
de l'opalescence au niveau incisal, en appliquant

e carie sulle superfici radicolari.

3. Materiale per restauri diretti per faccette e per la
chiusura di diastemi.

CONTROINDICAZIONI

1. Incappucciamento della polpa.

2. Evitare l'uso di questo prodotto su pazienti con
allergie note a monomeri metacrilici o a polimeri
metacrilici.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Scelta del colore

- Accertarsi che il dente da restaurare sia pulito e
non disidratato.

- Selezionare innanzitutto un colore dello smalto,
facendo riferimento al terzo incisale del dente
(adiacente). In funzione del valore osservato
(gradazione di grigio), scegliere Light Enamel (piu
bianco) oppure Dark Enamel (piti grigio).

- Proseguire con la scelta del colore della dentina,
facendo riferimento alla parte cervicale del dente
(adiacente). In base al croma osservato (intensita
del colore), scegliere Light Dentin (croma basso),
Medium Dentin oppure Dark Dentin (croma alto).

- Neirestauri di piccole dimensioni o posteriori,
nella maggior parte dei casi il colore pilu adatto
sara Universal Shade.

- Per mascherare le aree scolorite, applicare uno
strato sottile di Masking Liner sulla zona scolorita.

2. Preparazione della cavita
Preparare la cavita con le tecniche standard.
Asciugare con getto d‘aria delicato privo di olio.
Nota: Per I'incappucciamento della polpa usare
idrossido di calcio.

3. Bonding
Per garantire I'adesione di Essentia allo smalto e/o
alla dentina, usare un sistema adesivo
fotopolimerizzabile quale G-Premio BOND,
G-zenial® Bond o G-BOND®. Seguire le istruzioni
del produttore.

4. Applicazione di Essentia

- Masking Liner

Tenere la siringa in posizione verticale e togliere il

cappuccio ruotandolo in senso antiorario. Fissare

immediatamente la punta di erogazione sulla
siringa ruotandola in senso orario.

Prima di estrarre il materiale, spingere

delicatamente lo stantuffo della siringa (al di fuori

dalla cavita orale) per verificare che la punta di

erogazione sia saldamente collegata alla siringa.

Per eliminare l'aria eventualmente intrappolata

nella punta di erogazione, spingere

delicatamente in avanti lo stantuffo della siringa
con la punta rivolta verso l'alto, inché il materiale
raggiunge il foro di uscita della punta.

Nota: Se nella punta di erogazione é presente

dellaria, si possono formare delle bolle durante la

fase diiniezione del materiale.

3) Posizionare la punta di erogazione il piti possibile

vicino alla cavita e lentamente spingere lo

stantuffo per iniettare il materiale nella cavita, In
alternativa, estrarre il materiale su un blocchetto
per miscelazione e applicarlo nella cavita con

I'ausilio di uno strumento idoneo.

Terminato l'uso, togliere e gettar via

immediatamente la punta di erogazione, quindi

richiudere la siringa con il cappuccio.

- Colori Dentin, Enamel, Universal e

modificatore Opalescent

Erogazione dalla siringa

Togliere il cappuccio dalla punta della siringa ed

estrarre del materiale su un blocchetto per

miscelazione. Posizionare il materiale nella cavita
utilizzando uno strumento idoneo. Dopo aver
estratto il materiale, ruotare lo stantuffo in senso
antiorario facendogli compiere mezzo giro o un
giro intero per rilasciare la pressione residua

presente all'interno della siringa. Richiudere con il

cappuccio immediatamente dopo I'uso.

Erogazione da Unitip

Inserire la unitip in un applicatore disponibile in

commercio. Consultare le istruzioni per I'uso del

L)
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LD, RBM, BM,

MD, DD LE,DE u ML oM WM

Peso 349 3849 409 349 389 259

Volume 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 24 ml

Peso e volume per unitip:
LD,MD,DD LE,DE u

Peso 0279 030g 0329
Volume 016 ml 016 ml 016 ml

AVVERTENZE :

1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la
cute, eliminare immediatamente il prodotto con
del cotone o con una spugna imbevuta di alcol.
Sciacquare con acqua. Per evitare il contatto, si
puo usare una diga di gomma e/o burro di cacao
in modo da isolare il campo operatorio dalla cute
o dal tessuto orale.

2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare
immediatamente con acqua e consultare un
medico.

. Evitare di ingerire il materiale.

4. Prima diiniziare il processo di riempimento
cavitario estraete parzialmente la pasta fuori
dalla bocca del paziente e lontano dal paziente
per accertarsi che la pasta scorre correttamente.

5. Indossare guanti di plastica o di gomma durante
la fase operatoria per evitare il contatto diretto
con gli strati di resina inibiti all'aria e prevenire
una possibile sensibilizzazione.

6. Per motivi legati al controllo delle infezioni, le
unitip sono esclusivamente monouso.

7. Indossare gli occhiali protettivi durante la
fotopolimerizzazione.

8. Durante la lucidatura del materiale polimerizzato,
usare un aspiratore di polveri e indossare una
mascherina per evitare di inalare la polvere
generata durante il taglio.

9. Evitare di mischiare questo prodotto con altri similari.

10.Evitare di versare il materiale sugli indumenti.

11.In caso di contatto con aree del dente non
interessate o con protesi, eliminare il prodotto
con uno strumento, una spugna o del cotone
prima di fotopolimerizzare.

12.Non usare Essentia insieme a materiali contenenti
eugenolo in quanto l'eugenolo pud inibire
I'indurimento di Essentia.

13.Evitare di pulire la punta di erogazione con una
quantita eccessiva di alcol in quanto questo
potrebbe contaminare la pasta.rop d'alcool car
cela pourrait contaminer la pate.

14.In rari casi il prodotto pud provocare
sensibilizzazione in alcuni pazienti. Qualora si
verificassero simili reazioni, interrompere |'uso
del prodotto e consultare un medico.

w

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni
d'uso possono essere classificati come pericolosi
secondo il GHS.

Fate costante riferimento alle schede di sicurezza
disponibili su:

http://www.gceurope.com

Possono anche essere richieste al fornitore.

Ultima revisione: 02/2018

Essentia®

Restaurador de composite universal radiopaco

fotopolimerizable.

Este producto solo debe utilizarlo un profesional

dental siguiendo las indicaciones recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS

1. Material de restauracion directo para cavidades
declase |, Il 11l IVy V.

2. Material de restauracion directo para defectos de
formay angulo y cavidades de la superficie
radicular

3. Material de restauracion directo para carillas y
cierre de diastemas.

CONTRAINDICACIONES

1. Proteccion pulpar.

CONSEJO CLINICO 4.1 - EJEMPLOS DE
APLICACIONES CLINICAS:

o e

CONSEJO CLINICO 4.2 - PRINCIPALES
COMBINACIONES DE COLOR:

Blanquea- . .
miento/ | Jévenes | Adulto | Senior P(R,s'terlor Pogterlor
Junior ono uo
Dentina | Dentina | Dentina | Dentina Dentina
clara & | media & | media & | oscura & |, . . . | oscura&
Esmalte | Esmalte | Esmalte | Esmalte Esmalte
claro claro oscuro | oscuro claro

. Uso delas jeringas modificadoras
El modificador opalescente se puede usar para
anadir opalescencia en el drea incisal utilizando
un grosor pequeno en la capa de esmalte.
Los modificadores marrén rojizo, negro y blanco
son maquillajes liquidos usados para caracterizar
la restauracion.

. Contorneado antes de la fotopolimerizacion
Contornee empleando técnicas estandar.

. Fotopolimerizacion
Fotopolimerice Essentia usando una unidad de
fotopolimerizacion. Mantenga la gufa de luz lo
mas préxima posible a la superficie.
Consulte en la siguiente tabla el tiempo de
irradiacion y la profundidad de polimerizaciéon
efectiva.

Tiempo de irradiacion y profundidad de
polimerizacion efectiva

20 sec. (Halégena / LED) (700mW/cm?)

10 sec. (LED alta potencia) (> 1200mW/cm?)
: LD 20mm
Colores de dentina MD, DD 15 mm
Colores de esmalte y universal LE, DE, U 2,5mm
Masking Liner ML 1.0mm
oM 2,5mm
" RBM 01 mm
Modificadores BM 04 mm
wMm 1.5mm

Nota:

1.

El material debe colocarse y fotopolimerizarse en

capas.

. Consulte en las tablas anteriores el espesor
méximo de las capas.

. Unaintensidad de luz menor puede causar una

polimerizacién insuficiente o la decoloracién del

material.

7. Acabado y pulido

Realice el acabado y pulido con fresas de
diamante, puntas y discos de pulido. Para obtener
un brillo alto, se pueden utilizar pastas de pulido.

COLORES

LD: Dentina clara

MD: Dentina media

DD: Dentina oscura

LE: Esmalte claro

DE: Esmalte oscuro

U: Universal

ML: Masking Liner

OM: Opalescente Modificador
RBM: Modificador marrén-rojizo
BM: Modificador negro

WM: Modificador blanco

ALMACENAMIENTO

P
u

ara obtener un rendimiento éptimo, almacénelo en
nlugar frio y oscuro (4 - 25°C/39,2-77,0 °F).

Caducidad: 3 afos desde la fecha de fabricacion.

E

NVASES

l. Jeringas

1

w

. Essentia Starter Kit Jeringa
7 jeringas (una para cada color: LD; MD; DD; LE;
DE; U; ML)
20 puntas de aplicacion Il de plastico + 1 cubierta
protectora de luz

. Essentia Modifier Kit
4 jeringas: OM, RBM, BM, WM

. Reposiciones de jeringas Essentia
LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM:
disponible en reposicién de 1 jeringa cada vez
ML: reposicion de 1 jeringa, incluidas 20 puntas
de aplicacion lll de pléstico

1. Unitips

1

2

. Essentia Starter Kit Unitip
30 unitips (5 unitips cada una en 6 colores: LD;
MD; DD; LE; DE; U)
1 jeringa ML; 20 puntas de aplicacion lll de
plastico + 1 cubierta protectora de luz

. Reposiciones de unitips Essentia
LD; MD; DD; LE; DE; U: disponible en reposiciones
de 15 unitips

1. Accesorios

Gufa de colores Essentia
Aplicador de unitips Il de GC

2

op de spuit.

- Dentine-, glazuur-, universele kleuren en
opalescent modifier

Doseren vanuit een spuit

Verwijder de dop van de spuit en doseer het
materiaal op een mengblok. Breng het materiaal
met een geschikt instrument in de caviteit aan.
Draai de zuiger nadien een halve tot volledige slag
tegen de klok in om de resterende druk in de spuit
te lossen. Herplaats de dop onmiddellijk na gebruik.
Doseren vanuit een unitip

Breng de unitip aan in een geschikte in de handel
verkrijgbare applicatortang. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Verwijder
het dopje en spuit het materiaal onder
gelijkmatige druk rechtstreeks in de
geprepareerde caviteit.

Modifierkleuren (rood-bruin, zwart, wit)
Verwijder de dop van de spuit en doseer het
materiaal op een mengblok. Breng het materiaal
met een penseel of een geschikt instrument aan
op de dentine- of glazuurkleur.

Opmerking: modifierkleuren zijn interne kleuren. Ze

moeten na lichtuitharding altijd met glazuurkleuren

[¢)

f opalescent modifier bedekt worden.

Opmerking:

1.

De Masking Liner kan worden gebruikt om
verkleuringen onder in de caviteit te maskeren.

. De universele kleur kan worden gebruikt voor het
vervaardigen van esthetische posterieure
restauraties in een enkele laag.

3. Dedentine- en glazuurkleuren worden gebruikt
volgens het tweelagenconcept. Zie Klinische tips
voor aanvullende details.

. a.Het composiet kan worden opgeslagen in de
koelkast om een vastere consistentie te
verkrijgen. Het is mogelijk dat het materiaal niet
onmiddellijk kan worden gespoten als het op een
koude plaats wordt bewaard. Laat het voor
gebruik enkele minuten op kamertemperatuur
komen.

b. Laagsgewijs modelleren met een in
modelleervioeistof bevochtigde penseel, kan de
vormgeving van het composiet vereenvoudigen.

. Beperk na het doseren de blootstelling aan
omgevingslicht tot een minimum.
Omgevingslicht kan de verwerkingstijd korter
maken.

Klinische tips

a.

In geval van kleine caviteiten

Restaureer de caviteit met een éénkleurige
opbouwtechniek. In de meeste gevallen zal een
universele kleur alleen voldoende zijn. In gevallen
waar een hoge mate van doorschijnendheid
vereist is, kan er voor een combinatie van
dentine- en glazuurkleuren worden gekozen.

b. In geval van grote en/of diepe caviteiten

In de meeste gevallen zal een meerkleurige
laagsgewijze opbouwtechniek het beste
esthetische resultaat opleveren. Gebruik de
Masking Liner om verkleurde dentine te maskeren
en vervolg de opbouw met een passende
dentinekleur die vervolgens met een glazuurkleur
wordt bedekt.

KLINISCHE TIP 4.1 - VOORBEELDEN VAN
KLINISCHE TOEPASSINGEN:

X

2 e Glazuias
Uniersel
e f Dertieieu %
= " elaag

KLINISCHE TIP 4.2 - BELANGRIJKSTE
KLEURCOMBINATIES:

Bleach/ J Vol- . Posterieur | Posterieur
N ong Senior
Junior wassene mono duo
Light Medium | Medium Dark Dark
Dentin & | Dentin & [ Dentin & | Dentin & Universeel Dentin &
Light Light Dark Dark ersee Light
Enamel | Enamel | Enamel | Enamel Enamel

c. Gebruik van de modifier spuiten

- De opalescent modifier kan worden gebruikt om
opalescentie aan het incisale deel toe te voegen
door een beperkte hoeveelheid in de glazuurlaag
aan te brengen.

- De rood-bruine, zwarte en witte modifiers zijn
vloeibare kleuren die worden gebruikt om de
restauratie te karakteriseren.

5. Modelleren véor lichtuitharding

Modelleer met standaardtechnieken.

. Met licht uitharden
Belicht Essentia met een composietlamp. Houd
de lichtgeleidingsstaaf zo dicht mogelijk bij het
oppervlak.
Raadpleeg onderstaande tabel voor de
belichtingstijd en effectieve uithardingsdiepte.

Belichtingstijd en effectieve uithardingsdiepte

- . .. - 20 sec. (Halogeen / LED) (700mW/cm?)
- Puntade aplicacion lll de plastico 10 sec. (Krachtige LED) (>1200mW/cm?)
- Bloque de mezcla (N.° 14B) . LD 20mm
Dentinekleuren
NOTAS: MD, DD 1,5mm
ar . Glazuur-en LE, DE, U
Peso y volumen por jeringa: niversele Kleuren 2,5mm
LD, RBM, BM, Masking Liner ML 1,0 mm
wp,bp | LE-DE u ML oM Wi |Masxing tin o T
Peso 349 38g 409 349 389 259 RBM 0,1 mm
Volumen| 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 24ml Modifiers BM 04 mm
. wMm 1.5mm
Peso y volumen por unitip:
LD,MD,DD LE,DE 1] Opmerking:
Peso 0279 0309 0329 1. Het materiaal moet in lagen aangebracht en
Volumen 0.16 ml 0.16 ml 016 ml belicht worden. Raadpleeg bovenstaande tabel

ADVERTENCIA:

voor de maximale laagdikte.

Restore using a one shade technique. In most 2. Vorbereitung der Kavitat Mundschutz zu tragen, um das Einatmen von L P . ) P . 2. Evite el uso de este producto en pacientes con ichti itei
cases the use of the Universal shade alone will be Kavitat mit dem Standardverfahren vorbereiten Schleifstaub zu vermeiden une petite épaisseur sur la couche émail. produttore dell'applicatore. Togliere il cappuccio : ) ) P . P ) 1. En caso de contacto con el tejido bucal o la piel, 2 Egn \aggre Mcht|men5|_te|t kan onvoldoehde
. chleifstaub zu vermeiden. _ Les modifiers Red-Brown, Black et White sont des ed estrarre il materiale direttamente nella cavita alergias conocidas al mondmero de metacrilato o S ) uitharding of verkleuring van het materiaal tot
sufficient. In cases where a higher degree of Mit olfreier Luft sanft trocknen 9. Nicht mit anderen, 3hnlichen Produkten mischen ' I [ [ Vi ; ) retire inmediatamente el producto con una
e gneraeg ! SR h : N fte - annt rrocu ‘ : colorants liquides utilisés pour caractériser la precedentemente preparata. Applicare una polimero de metacrilato. esponja o un algodén empapado en alcohol gevolg hebben.
translucency is needed, a combination of Dentin Hinweis: Fur Pulpentiberkappungen 10.Das Material darf nicht auf Kleidung gelangen. restauration pressione costante INSTRUCCIONES DE USO £ pon) 9 b pap | ) 7. Afwerken en polijsten
and Enamel shades can be selected. Kalziumhydroxid verwenden. 11.Im Falle eines unbeabsichtigten Kontaktes mit : P ; " . i e njuague con agua. Para evitar el contacto, se p b ,
5. Contourage avant photopolymérisation - Supercolori Modifier (Red-Brown, Black, White) Seleccion de color e B Werk af en polijst met diamantboren,
b. In the case of large and/or deep cavities 3.Bonding anderen Zahnen oder prothetischen . 9 p poly P 4 s . . puede utilizar un dique de goma o cocoa butter . -
’ 9 p : P Contourez de facon habituelle Togliere il cappuccio della siringa ed estrarre il - Asegurese de que el diente que se tiene que ] : i . polijstpunten en -schijven. Voor hoogglans
In most cases a multi-shade layering technique Zum Bonden von Essentia an Schmelz und/oder Versorgungen muss das Material vor dem ¢ 9 PP 9 e ; para aislar la superficie de operacion de la piel o - B ;
e de layering q SUEER X X gung 6. Photopolymérisation materiale su un blocchetto per miscelazione restaurar esté limpio y no deshidratado. | teiid | kunnen polijstpasta’s worden gebruikt.
will give the best aesthetic results. To mask Dentin ein lichthdrtendes Bondingsystem wie Lichthédrten mit einem Instrument, Schwamm i lmérisor £ X | . y > ol sul 1 : _ Primero seleccione un color de esmalte teniendo el tejido oral. ) )
discolored dentin, use the Masking liner and G-Premio BOND, G-zenial® Bond oder G-BOND® oder Wattepellet entfernt werden. otopolymerisez Essentia avec une lampe a Applicare il materiale sulla massa Dentina o e un - 2. En caso de contacto con los 0jos, enjuague KLEUREN
continue to build up with an appropriate Dentin verwenden. Die jeweilige Gebrauchsanleitung 12.Essentia darf nicht in Kombination mit photopo\ymer_mer. Gardez I'embout lumineux le Smalto ut|\|zza_ndo_ un pennello o uno strumento en CUEﬂ_t,a el tercio incisal del diente (adyacehte). inmediatamente con agua y consulte a un + LD:Light Dentin
shade, and then cover it with an Enamel shade des Herstellers befolgen. eugenolhaltigen Materialien verwendet werden plus pres possible de la surface. adatto allapplicazione. En funcion del valor observado (grado de gris), profesional sanitario. MD: Medium Dentin
' ' 4. Platzierung von Essentia da e dann nicht aushartet ' Référez-vous au tableau ci-dessous pour les Nota: | Modifier sono colori interni e dopo la seleccione entre esmalte claro (méas blanco) o 3. Procure evitar la ingestion del material. DD: Dark Dentin
CLINICAL HINT 4.1 - EXAMPLES OF CLINICAL - Masking Liner 13.Die Dosierspitze darf nicht‘mit u viel Alkohol temps ld’_\rra_d|at\on et les profondeurs de fgtopol‘\merizzazione dovrebbero sempre essere 65m§|t§ oscuro (méas Qfl§)- ) 4. Antes de comenzar el proceso de aplicacion del « LE: Light Enamel
APPLICATIONS 1) Die Spritze aufrecht halten und die Kappe durch abgerieben werden, da dies eine Kontamination polymerisation. ricoperti con una massa smalto o con un - Contintie con la seleccion del color de [a dentina, material, extruya parcialmente la pasta fuera de la DE: Dark Enamel
Drehen entgegen des Uhrzeigersinns entfernen. der Paste zur Folge haben kénnte . . . modificatore opalescente. observando la parte.c/ervwca| del d'?”te } boca del paciente y alejandola del paciente para U: Universeel
. o ) ) ) R ; S Temps d’irradiation et profondeur effective de (adyacente). En funcion del croma (intensidad del d | £ d . ML: Masking Liner
Die beiliegende Dosierspitze durch Drehen im 14.In seltenen Fallen reagieren Patienten PE ) lor) ob do. selecci tre dentina c| asegurarse de que |a pasta este fluyendo 9 )
Uhrzeigersinn anbringen. empfindlich auf das Produkt. Wenn dies der Fall polymérisation Nota: o color) observado, selecclone entre dentina clara correctamente. OM: Opalescent modifier
2) Vor dem Herausdriicken des Materials den ist, brechen Sie die Behandlung ab und 20 sec. (Halogen / LED) (700mW/crm?) 1. Si puo usare Masking Liner per mascherare le aree (bajo croma), dentina media y dentina oscura 5. Lleve guantes de plastico o de goma durante el RBM: Rood-Bruine Modifier
Spritzenkolben auBerhalb des Mundraums zur {iberweisen Sie den Patienten an einen Arzt 10 sec. (LED puissante) (>1200mW/crr) s;o\opte sul fondo della cavita. ) (alto croma). . ) procedimiento para evitar el contacto directo con + BM: Zwarte Modifier
Probe sanft eindriicken. um sicherzustellen. dass ’ Teintes “Dentin” o 290, 2. Sipud usare il colore Universal per realizzare - EnlrestauraOO?es pe(lquenas o SOSte”OTES/ el | las capas de resina inhibidas por aire para prevenir - WM: Witte Modifier
! . - o . 3 - i jori ici i r Univer rd mejor en ;
CLINICAL HINT 4.2 - MAIN SHADE COMBINA- die Dosierspitze sicher auf der Spritze sitzt. Um Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Teintes “Enamel & Universal” | LE,DE,U___ |25 mim restaun posterioriestetici con un solostrato di :;’aooru‘,a jeloa sere elque se adapte mejoren e posibles sensibilidades. y OPSLAG
TIONS: eventuell angesammelte Luft aus der Dosierspitze Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, kdnnen [ Masking Liner MA';' 10 mm 5 Tearr?a”si:‘dentina e smalto dovrebbero essere . Par>a/ ol enmascaramiento de decoloraciones 6. Por motivos de control de infecciones, las unitips Voor optimale prestaties bewaren in een koele en
Bleach/ jor | Posterior | Posterior 2u entfernen, den Spritzenkolben bei nach oben gemald dem GH5 als gefahlich eingestuft sein. o o  usate seguendo un metodo di doppia coloque una capa fina del Masking Liner encima o de un solo uso donkere ruimte (4 - 25°C/39.2- 770°F).
Junior | Young | Adult | Semior | “yono | puo gehaltener Spitze sanft nach vorne dricken, bis Machen Sie sich immer mit den Modifiers BM 04 mm if o Consultare la sezi PP de Ia decoloracion 7. Lleve gafas protectoras durante la Houdbaarheid: tot 3 jaar na de productiedatum.
Light | Medium | Medium | Dark Dark das Material an die Offnung der Spitze gelangt ist. Sicherheitsdatenblattern vertraut, die unter WM 1.5 mm stratincazione. Lonsultare la sezione ) i6n de la cavidad fotopol\menzqaon. i o VERPAKKINGEN
Dentin& | Dentin & | Denting | Dentin | ).y ¢rgy | Dentin& Hinweis: Wenn sich Luft in der Dosierspitze befindet folgendem Link erhéltlich sind: Suggerimenti clinici per avere ulteriori dettagli 2. Preparacion de |a cavida 8. Durante el pulido del material polimerizado, L. Spuiten
namel | cnomel | ermel | enamel namel kénnen sich bei der Injektion Luftb\assn bilden. http/www.gceuropecom Note:: 4. a.ll composito puo essere conservato in frigo per Prepare [a cavidad utilizando técnicas utilice un colector de polvo y lleve mascarilla 1.4Efse7ntia Starter Kit Spuit
name namel name name name Jj . - . . ottenere una consistenza meno fluida. Il materiale convencionales. Seque la cavidad : p

c. Use of the modifier syringes

- The Opalescent modifier can be used to add
opalescence in the incisal area, using a small
thickness into the enamel layer.

- Red-Brown, Black and White modifiers are liquid
stains used to characterize the restoration.

5. Contouring before light-curing
Contour using standard techniques.

6. Light-curing
Light cure Essentia using a light curing unit. Keep
the light guide as close as possible to the surface.
Refer to the following chart for Irradiation Time
and Effective Depth of Cure.

Irradiation Time and Effective Depth of Cure

20 sec. (Halogen / LED) (700mW/cm?)
10 sec. (High power LED) (more than 1200mW/cm?)
" LD 20mm
Dentin Shades MD, DD T5mm
Enamel & LE,DE, U 25
Universal Shades mm
Masking Liner ML 1.0mm
oM 2.5mm
. RBM 01mm
Modifiers BM 0amm
wM 1.5mm
Note:
1. Material should be placed and light-cured in
layers.

For maximum layer thickness, please consult the
above table.

2. Alower light intensity may cause insufficient
curing or discoloration of the material.

7. Finishing and Polishing
Finish and polish using diamond burs, polishing
points and discs. To obtain a high gloss, polishing
pastes can be used.

SHADES

« LD: Light Dentin

« MD: Medium Dentin
DD: Dark Dentin

+ LE:Light Enamel

« DE: Dark Enamel
U: Universal

+ ML: Masking Liner

« OM: Opalescent Modifier

+ RBM: Red-Brown Modifier
BM: Black Modifier

« WM: White Modifier

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a

cool and dark place (4 -25°C/39.2 - 77.0°F).

Shelf life: 3 years from date of manufacture.

PACKAGES

l._Syringes

1. Essentia Starter Kit Syringe

- 7 syringes (one per each shade: LD; MD; DD; LE;

DE; U; ML)

20 Dispensing Tips Il Plastic + 1 light-protective

cover

2. Essentia Modifier Kit

4 Syringes: OM, RBM, BM, WM

. Essentia Syringe Refills

- LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM: available
in refill of 1 syringe each

- ML:refill of 1 syringe including 20 Dispensing Tips
Il Plastic

1l. Unitips

1. Essentia Starter Kit Unitip

- 30 unitips (5 unitips each in 6 shades: LD; MD; DD;
LE; DE; U)

w
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3) Die Dosierspitze so nahe wie moglich an die
Kavitdt halten und den Kolben langsam
eindrlicken, um das Material in die Kavitat zu
fullen. Alternativ das Material auf einen
Anmischblock geben und mit einem geeigneten
Instrument in die Kavitét geben.

4) Nach Gebrauch entfernen Sie die Dosierspitze

schnellstmoglich und verschlie8en Sie die Spritze

mit der dazugehdorigen Kappe.
- Dentin-, Schmelz-, Universal-Farbténe und
opaleszenter Modifikator

1) Entnehmen aus der Spritze
Die Spritzenkappe 6ffnen und das Material auf
einen Anmischblock driicken. Das Material mit
einem geeigneten Instrument in die Kavitat
einbringen. Nach dem Herausdriicken den
Kolben einmal halb oder ganz gegen den
Uhrzeigersinn drehen, um verbleibenden Druck

aus der Spritze abzulassen. Die Kappe sofort nach

Verwendung wieder schlieen.

2) Entnehmen aus einem Unitip
Den Unitip in einen handelstblichen Applikator
einsetzen. Dabei die Gebrauchsanleitung des
Herstellers fur den Applikator beachten. Die
Kappe entfernen und das Material direkt in die
vorbereitete Kavitat dricken. Dabei
gleichmaBigen Druck anwenden.
- Modifikator-Farbténe (rotbraun, schwarz,
weil3)
Die Spritzenkappe 6ffnen und das Material auf
einen Anmischblock driicken. Das Material mit
einem Pinsel oder einem geeigneten Instrument

auf den Dentin- oder Schmelzfarbton aufbringen.

Hinweis: Modifikator-Farbtone sind Farbmaterialien
fur innere Schichten. Sie sollten nach der
Lichthartung immer mit Schmelzfarbténen oder
dem opaleszenten Modifikator abgedeckt werden.

Hinweis:

1. Der Masking Liner kann verwendet werden, um
Verfarbungen am Boden der Kavitét zu
Uberdecken.

2. Der Universalfarbton kann verwendet werden,
um mit nur einer Schicht dsthetische, posteriore
Restaurationen zu erzeugen.

3. Die Dentin- und Schmelzfarbténe sollten nach
einem Zwei-Schicht-Konzept verwendet werden.
Weitere Details siehe klinische Tipps.

4. a.Um eine festere Konsistenz zu erreichen kann
das Composite im Kiihlschrank gelagert werden.
Direkt nach der Entnahme aus der gekihlten
Lagerung kann das Material schwierig zu
entnehmen sein. Daher zundchst bei normaler

Zimmertemperatur einige Minuten stehen lassen.

b. Das Schichten mit einem Pinsel, der mit
Modellierflissigkeit befeuchtet ist, kann das
Formen des Composites erleichtern.

5. Nach dem Herausdriicken den Kontakt mit
Umgebungslicht vermeiden. Das
Umgebungslicht kann die Bearbeitungszeit
verkirzen.

Klinische Tipps

a. Bei kleinen Kavitédten
Mit einem Ein-Farbton-Verfahren restaurieren. In
den meisten Fallen reicht allein die Verwendung

des Universalfarbtons aus. In Féllen, bei denen ein
hoherer Grad an Transluzenz erforderlich ist, kann

eine Kombination aus Dentin- und
Schmelzfarbtonen gewahlt werden.

b. Bei groBen und/oder tiefen Kavitaten
In den meisten Féllen erzielt eine
Mehrfarbenschichttechnik die besten dsthetischen
Ergebnisse. Um verfarbtes Dentin zu Gberdecken,
den Masking Liner verwenden und mit einem
geeigneten Dentinfarbton aufbauen.
Anschlieend mit einem Schmelz-Farbton
abdecken.

KLINISCHER TIPP 4.1 - BEISPIELE FUR
KLINISCHE ANWENDUNGEN:

Die Sicherheitsdatenbldtter konnen Sie aufSerdem

b

ei lhrem Zulieferer anfordern.

Letzte Aktualisierung : 02/2018
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ssentia®
omposite de restauration universel radiopaque

photopolymérisable.

Utilisation par un professionel dentaire et selon les
indications.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION

1. Restauration directe des cavités de classe |, II, lll, IV, V.
2. Restauration directe pour défauts cunéiformes et

cavités de surfaces radiculaires.
. Restauration directe pour facettes et fermeture
de diasteme.

CONTRE-INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire.

2

. Evitez l'utilisation de ce produit chez des patients
souffrant d'allergies connues au monomere
méthacrylate ou au polymeére.

MODE D’'EMPLOI

1.

D

Sélection de la teinte
Assurez-vous que la dent a restaurer est propre et
non déshydratée.
Sélectionnez d'abord la teinte émail par rapport
au tiers incisal de la dent voisine en vous basant
sur la valeur (luminosité) observée (gris).
Choisissez entre le Light Enamel (plus blanc) ou le
Dark Enamel (plus gris).
Poursuivez par la sélection de la teinte dentine,
en vous basant sur la partie cervicale de la dent
voisine et la saturation observée (intensité de la
teinte), puis choisissez entre Light Dentin
(saturation basse), Medium Dentin et Dark Dentin
(saturation élevée).
Pour les restaurations postérieures et les petites
restaurations, la teinte Universal sera adaptée
dans la majorité des cas.
Pour masquer les décolorations, appliquez une
fine couche de Masking Liner.
. Préparation de la cavité
Préparez la cavité de fagon classique. Séchez en
soufflant doucement un air sans trace d'huile.
Note : pour le coiffage pulpaire, utilisez un
hydroxyde de calcium.
. Collage
Pour coller Essentia a I'®mail et/ou la dentine,
utilisez un systeme adhésif photopolymérisable tel
que G-Premio BOND, G-zenial® Bond ou le
G-BOND®. Suivez les instructions du fabricant.
. Placement de Essentia
- Masking Liner
Tenez la seringue verticalement et retirez le
capuchon en tournant dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. Fixez rapidement et
solidement 'embout de mélange a la seringue en
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Préalablement a I'extrusion du matériau, poussez
doucement sur le piston de la seringue en dehors
de la bouche pour vous assurer que I'embout est
bien attaché a la seringue. Pour retirer tout l'air de
I'embout de mélange, appuyez doucement sur le
piston de la seringue avec la pointe dirigée vers le
haut jusqu'a ce que le matériau atteigne
I'extrémité de I'embout.

Uriversal -0 o

KLINISCHER TIPP 4.2 - WICHTIGSTE FARBTON-
KOMBINATIONEN:

lj'::ic:r/ Young | Adult Senior Pglsl:)enrll)or PolthLeI:)lor
Light Medium | Medium Dark Dark

Dentin& | Dentin& [ Dentin& | Dentin & Universal Dentin &
Light Light Dark Dark Light

Enamel | Enamel | Enamel Enamel Enamel

c. Verwendung der Modifikator-Spritzen

- Der opaleszente Modifikator kann verwendet
werden, um den inzisalen Bereich opaleszenter
wirken zu lassen. Dazu eine kleine Menge in die
Schmelz-Schicht einarbeiten.

- Dierotbraunen, schwarzen und weifen
Modifikatoren sind flissige Farben zur
Charakterisierung der Restauration.

5. Erst Konturieren, dann Lichthérten
Nach dem Standardverfahren konturieren.

)

&

Note : si de l'air reste dans I'embout distributeur, des
bulles d'air risquent de se former au moment de
I'injection.

3) PlacezI'embout distributeur le plus pres possible
de la cavité et poussez doucement sur le piston
poury injecter le matériau. Vous pouvez
également placer un peu de matériau sur un bloc
de mélange et le transférer dans la cavité avec un
instrument adapté.

Apres utilisation, retirez aussitot I'embout de
mélange et refermez hermétiquement avec le
capuchon de la seringue.

- Les modifier Dentin, Enamel, Universal
shades et Opalescent

Distribution a partir de la seringue

Ouvrez le capuchon de la seringue et disposez le
matériau sur un bloc de mélange. Placez le
matériau dans la cavité avec un instrument
adapté. Apres distribution, faites tourner d'un tour
le piston dans le sens des aiguilles d'une montre
pour relacher la pression résiduelle a I'intérieur de
la seringue. Replacez aussitét le capuchon.
Distribution a partir d'un unitip

Insérez I'unitip dans un applier adapté.
Référez-vous aux instructions du fabricant de
I'applier. Retirez le capuchon et extraire le
matériau directement dans la cavité préparée.
Exercez une pression constante.

- Modulateur de teinte (Modifier stains :
Red-Brown, Black, White)

Ouvrez le capuchon de la seringue et disposez le
matériau sur le bloc de mélange. Appliquez le
matériau sur la teinte Dentin ou la teinte Enamel
avec un pinceau ou un instrument approprié.

1

T

. Le matériau doit étre placé et photopolymérisé

en couches.
Pour connaitre I'épaisseur maximale d'une
couche, consultez le tableau ci-dessus.

. Une lampe photopolymérisable de faible
intensité peut étre responsable d'une
polymérisation insuffisante ou de décoloration du
matériau.

. Finition et polissage

Finir et polir avec des fraises diamantées, des pointes

et disques de polissage. Pour obtenir une brillance

élevée, vous pouvez utiliser des pates de polissage.
EINTES

LD: Light Dentin

MD: Medium Dentin

DD: Dark Dentin

LE: Light Enamel

DE: Dark Enamel

U: Universal

ML: Masking Liner

OM: Opalescent Modifier

RBM: Red-Brown Modifier

BM: Black Modifier

WM: White Modifier

CONSERVATION

P
d
P

our garder leurs performances optimales, conserver
ans un endroit frais et sombre (4 - 25°C/39.2 - 77.0°F).
éremption : 3 ans a partir de la date de fabrication

CONDITONNEMENT
l._Seringues

1

. Essentia Starter Kit Seringue
7 seringues (1 teinte de chaque : LD; MD; DD; LE;
DE; U; ML)
20 embouts distributeur Il en plastique +
1 couvercle de protection contre la lumiere

. Essentia Modifier Kit
4 Seringues : OM, RBM, BM, WM

. Essentiarecharge, en seringue
1 seringue, teinte au choix : LD; MD; DD; LE; DE; U;
OM, RBM, BM, WM
ML :recharge d'1 seringue avec 20 embouts
distributeur Il en plastique

1l. Unitips

1

. Essentia Starter Kit Unitip
30 unitips (5 unitips de chacune des 6 teintes : LD;
MD; DD; LE; DE; U)
1 seringue ML; 20 embouts distributeur lll en
plastique + 1 couvercle de protection contre la
lumiére

. Essentia Unitip, recharge
LD; MD; DD; LE; DE; U : disponible en recharge de
15 unitips

l. Accessoires

Teintier Essentia

GC Unitip Applier Il

Dispensing Tip Il Plastic (embout distributeur Ill
en plastique)

Bloc de mélange (No. 14B)

NOTES :
Poids et volume par seringue:
LD, RBM, BM,
MB.bp | LE DE u ML om Wi
Poids | 349 389 | 409 | 349 389 259
Volume 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 24 ml
Poids et volume par unitip:
LD,MD,DD LE,DE u
Poids 0279 0309 032g
Volume 0,16 ml 0,16 ml 0,16 ml

P

1.

w
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RECAUTIONS D’EMPLOI :

En cas de contact avec les tissus oraux ou la peau,
retirezimmédiatement avec une éponge ou un
coton enduit d'alcool. Rincez a I'eau. Pour éviter
tout contact, une digue en caoutchouc et/ou du
beurre de cacao peuvent étre utilisés pour isoler
le champ opératoire des tissus ou de la peau.

. En cas de contact avec les yeux, rincez
immédiatement avec de I'eau et consultez un
médecin.

. Ne pas ingérer le matériau.

. Avant de débuter la procédure d'obturation,
extraire partiellement la pate hors de la bouche
et loin du patient pour s'assurer que la pate
s'écoule correctement

. Portez des gants en plastique ou en caoutchouc
pendant I'opération pour éviter le contact direct
des couches de résine inhibées afin de prévenir
les sensibilités.

. Pour des raisons évidentes de controle des
infections, les unitips sont a usage unique.

. Portez des verres protecteurs lors de la
photopolymérisation.

. Lorsque vous polissez un matériau polymeérisé,
portez un masque et utilisez un collecteur de
poussiére pour éviter d'inhaler des résidus de
poussiére.

Ne pas mélanger avec d'autres produits similaires.

10.Evitez tout contact du matériau sur les vétements.

1

1.En cas de contact avec les zones non désirées de
la dent ou de I'appareil prothétique, retirez le
matériau avec un instrument, une éponge, ou
une boulette de coton avant la
photopolymérisation.

puo risultare difficile da estrarre immediatamente
dopo averlo prelevato da un luogo freddo in cui
era conservato. Prima di usarlo, lasciare il
materiale per qualche minuto alla normale
temperature ambiente.

b. Stratificare con un pennellino bagnato di
liquido per modellazione puo facilitare la
lavorazione del composito.

5. Dopo I'estrazione, limitare al massimo
I'esposizione alla luce ambiente poiché
quest'ultima puo ridurre il tempo di lavorazione.

SUGGERIMENTI CLINICI

a. Nel caso di cavita di piccole dimensioni
Eseguire il restauro con una tecnica basata
sull'uso di un solo colore. Nella maggior parte dei
casi sara sufficiente usare solo il colore Universal.
Nei casi in cui e necessario un maggior grado di
traslucenza, si puod scegliere una combinazione di
masse dentina e smalto.

b. Nel caso di cavita grosse e/o profonde
Nella maggior parte dei casi, usando una tecnica
basata sull'uso di piti colori si otterranno i migliori
risultati estetici. Per mascherare la dentina
scolorita, usare Masking liner e continuare a
stratificare con una massa dentina adeguata,
quindi coprire con una massa smalto.

SUGGERIMENTO CLINICO 4.1 - ESEMPI DI
APPLICAZIONI CLINICHE:

(o) o0

Oneshade
ate lyeringtechmique _ Oneshx

SUGGERIMENTO CLINICO 4.2 - PRINCIPALI
COMBINAZIONI CROMATICHE:

Bleach/

Posteriore|Posteriore

Giovane | Giovane | Adulto | Anziano |'r'colore | due colori
Light Medium [ Medium Dark Dark
Dentin& | Dentin& | Dentin & | Dentin & | Dentin &
Light Light Dark Dark Universa Light
Enamel | Enamel [ Enamel | Enamel Enamel

c. Uso dei modificatori

Si pud usare il modificatore Opalescent Modifier
per aumentare l'opalescenza nell'area incisale,
usando un piccolo spessore nello strato di smalto.
- I'modificatori Red-Brown, Black e White sono
supercolori liquidi usati per caratterizzare i
restauri.
. Definizione dei contorni prima della
fotopolimerizzazione
Definire i contorni utilizzando le tecniche
consuete.
. Fotopolimerizzazione
Fotopolimerizzare Essentia con una lampada per
fotopolimerizzazione. Tenere la guida luminosa
piu vicino possibile alla superficie.
Consultare la tabella riportata di seguito per i
tempi di irraggiamento e la profondita efficace di
polimerizzazione.

wv
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Tempo diirraggiamento e profondita efficace di
polimerizzazione

cuidadosamente con aire libre de aceite.
Nota: para la proteccién pulpar, utilice hidréxido
calcico.
3. Tratamiento con adhesivos
Para adherir Essentia al esmalte o a la dentina, use
un sistema de adhesién fotopolimerizable como
G-Premio BOND, G-aenial® Bond o G-BOND®. Siga
las instrucciones del fabricante.
4. Colocacion de Essentia
- Masking Liner
Sostenga la jeringa en posicion vertical y retire la
tapa girando hacia la izquierda. Inmediatamente y
firmemente ajuste la punta dispensadora en la
jeringa girdndola hacia la derecha.
Antes de extruir el material, pruebe presionando
suavemente el émbolo de la jeringa fuera de la
boca para asegurarse que la punta de aplicaciéon
esté bien fijada a la jeringa. Para eliminar el aire
que pueda haber en la punta de aplicacién,
presione suavemente el émbolo de la jeringa con
la punta orientada hacia arriba hasta que el
material llegue a la abertura de la punta.
Nota: si hay aire dentro de la punta de aplicacion, se
pueden formar burbujas durante la fase de inyeccién
del material.
3) Coloque la punta de aplicacion tan cerca como
sea posible de la cavidad y presione lentamente
el émbolo para inyectar material en ella. Como
alternativa, dispense el material sobre un bloque
de mezclay transfiéralo a la cavidad utilizando un
instrumento adecuado.
Después del uso, quite de inmediato y deseche la
punta dispensadora y cierre bien la jeringa con la
tapa.
- Colores de dentina, esmalte, universales y
Opalescente modificador
Dispensacion con una jeringa
Abra el tapdn de la jeringa y dispense el material
sobre un bloque de mezcla. Coloque el material
en el interior de la cavidad utilizando un
instrumento adecuado. Tras la dispensacion,
enrosque el émbolo en el sentido contrario a las
agujas del reloj dando media vuelta o una vuelta
completa para liberar la presién residual en el
interior de la jeringa. Cierre el tapon protector
inmediatamente después de su uso.
Dispensacion con Unitip
Introduzca el unitip en un aplicador de unitips
disponible en el mercado. Consulte las
instrucciones de uso del fabricante del aplicador.
Retire el tapon protector y extruya el material
directamente en el interior de la cavidad
preparada. Aplique una presién constante.
- Maquillajes modificadores (Marrén-rojizo,
Negro, Blanco)
Abra el tapédn de la jeringa y dispense el material
sobre un bloque de mezcla. Aplique el material
encima del color de la dentina o del esmalte con
un cepillo o un instrumento de colocacion
adecuado.
Nota: los maquillajes modificadores son materiales
de coloracién internos. Siempre deben cubrirse con
colores de esmalte o un opalescente modificador
después de ser fotopolimerizados.

D
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Nota:
1. El Masking Liner se puede usar para enmascarar las
decoloraciones inferiores del fondo de la cavidad.
2. El color Universal se puede usar para lograr unos
buenos resultados estéticos en las restauraciones
posteriores con una Unica capa.
. Los colores de dentina y esmalte se deberian usar

20 sec. (Alogena / LED) (700mW/cm?)

10 sec. (LED ad alta potenza) (>1200mW/cm?)
; LD 20mm
Masse dentina MD, DD 15 mm
Masse smalto e Universal LE, DE, U 25mm
Masking Liner ML 1,0 mm
oM 2,5mm
N N RBM 0,1 mm
Modificatori BM 04 mm
wMm 1.5mm

Note:

1. Il materiale dovrebbe essere applicato e
fotopolimerizzato in piu strati.

2. Per lo spessore massimo degli strati, fare
riferimento alla tabella precedente.

3. Un'intensita della luce inferiore puo causare una
polimerizzazione insufficiente o lo scolorimento
del materiale.

7. Rifinitura le lucidatura
Rifinire e lucidare usando frese diamantate, punte
per lucidatura e dischi. Per ottenere una
lucentezza elevata, si possono usare delle paste
lucidanti.

MASSE

« LD:Light Dentin

+ MD: Medium Dentin

« DD: Dark Dentin

« LE:Light Enamel
DE: Dark Enamel

+ U Universal

« ML: Masking Liner
OM: Opalescent Modifier

+ RBM: Red-Brown Modifier

« BM: Black Modifier

+ WM: White Modifier

CONSERVAZIONE

Per una resa ottimale del prodotto, si raccomanda di

conservarlo in luogo fresco e buio (4 - 25°C/ 39.2

-77.0°F).

Durata utile: 3 anni dalla data di produzione.

siguiendo un concepto de estratificacion de
doble capa. Consulte el apartado «Consejos
clinicos» si desea mas informacion.

4. a.El composite se puede almacenar en la nevera
con el fin de obtener una consistencia mas firme.
Es posible que el material sea dificil de extruir
inmediatamente después de sacarlo de su
conservacion en frio. Antes de usarlo, déjelo unos
minutos a temperatura ambiente.

b. Estratificar con un pincel humedecido con un
liquido de modelado puede facilitar la
modelacion del composite.

5. Una vez dispensado, minimice la exposicién a la
luz ambiental. La luz ambiental puede acortar el
tiempo de manipulacion.

CONSEJOS CLINICOS

a. En el caso de cavidades pequeias
Realice la restauracion utilizando una técnica con
un Unico color. En la mayorfa de los casos, el uso
de un solo color universal serd suficiente. En los
casos en los que sea necesario un grado mayor
de translucidez, se puede seleccionar una
combinacion de colores de dentina y esmalte.

b. En el caso de cavidades grandes o profundas
En la mayoria de los casos, una técnica de
estratificacién con multiples colores
proporcionard los mejores resultados estéticos.
Para enmascarar una dentina decolorada, utilice
el Masking Liner y contintie la reconstruccion con
un color de dentina adecuado y, después, ctbralo
con un color de esmalte.

9.
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antipolvo para evitar la inhalacién del polvo

generado durante el pulido.

No lo mezcle con otros productos similares

0.Evite que le caiga material en la ropa.

1.En caso de contacto con zonas no previstas del
diente o aparatos protésicos, retirelo con un
instrumento, esponja o algodén antes de la
fotopolimerizacion.

2.No utilice Essentia en combinacion con materiales
que contengan eugenol, ya que este puede
impedir el endurecimiento de Essentia.

3.No limpie la punta de aplicacién con demasiado
alcohol, ya que podria contaminar la pasta.

14.En raras ocasiones, el producto puede causar

sensibilidad en algunas personas. Si experimenta
estas reacciones, interrumpa el uso del producto
y consulte a un médico.

Algunos de los productos mencionados en las
presentes instrucciones pueden clasificarse como
peligrosos seguin GHS.

S

iempre familiarizarse con las hojas de datos de

seguridad disponibles en:

h

ttp://www.gceurope.com

También se pueden obtener de su proveedor.

Ultima revisién 02/2018

E

ssentia®
Lichthardend radiopaak universeel composiet voor
restauraties

Uitsluitend voor gebruik door tandheelkundig
specialisten in de aanbevolen toepassingen.
AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

1.

Direct restauratiemateriaal voor caviteiten van

klasse I, 11, 1II, IV en V.

. Direct restauratiemateriaal voor wigvormige
defecten en caviteiten in het worteloppervlak.

. Direct restauratiemateriaal voor veneers en het

sluiten van diastemen.

CONTRA-INDICATIES

1.

2

Pulpa-overkapping.

. Vermijd gebruik van dit product bij patiénten met
bekende allergie voor methacrylaatmonomeer of
methacrylaatpolymeer.

GEBRUIKSAANWIZING

1.

4.

1

&

Kleurkeuze
Zorg ervoor dat de het te restaureren element
schoon en niet uitgedroogd is.
Kies eerst de glazuurkleur, met als referentie één
derde van het incisale vlak van de (naastliggende)
tand. Kies op basis van de vastgestelde
kleurwaarde (grijswaarde) tussen Light Enamel
(witter) of Dark Enamel (grijzer).
Kies daarna de dentinekleur, met als referentie het
cervicale deel van de (naastliggende) tand. Kies
op basis van de vastgestelde kleurverzadiging
(kleurintensiteit) tussen Light Dentin (lage
kleurverzadiging), Medium Dentin en Dark Dentin
(hoge kleurverzadiging).
Bij kleine of posterieure restauraties zal de
universele kleur meestal voldoen.
Maskeer verkleuringen door er een dunne laag
Masking Liner op aan te brengen.
. Restauratie van caviteiten
Prepareer de caviteit met een standaardtechniek.
Blaas voorzichtig droog met olievrije lucht.
Opmerking: gebruik calciumhydroxide voor
pulpa-overkapping.
. Bonding behandeling
Gebruik een lichthardend bondingsysteem zoals
G-Premio BOND, G-anial® Bond of G-BOND® om
Essentia aan glazuur en/of dentine te hechten.
Volg de instructies van de fabrikant.
Aanbrengen van Essentia
- Masking Liner
Houd de spuit rechtop en verwijder de dop door
linksom te draaien. Bevestig de doseertip
nauwkeurig en stevig op de spuit door rechtsom
te draaien.
Voordat u het materiaal uit de spuit drukt,
controleert u buiten de mond of de doseer tip
stevig op de spuit is bevestigd door de zuiger van
de spuit zachtjes in te drukken. Verwijder lucht
die nog in de doseertip kan zitten door de zuiger
van de spuit zachtjes in te drukken met de tip
omhoog totdat het materiaal de opening van de
tip bereikt.

Opmerking: als er nog lucht in de doseertip zit,
kunnen er tijdens het injecteren luchtbellen worden

9

evormd.

3) Plaats de doseertip zo dicht mogelijk bij de

=

caviteit en druk de zuiger langzaam in om
materiaal in de caviteit te spuiten. Een andere
mogelijkheid is om het materiaal op een
mengblok te spuiten en het met een geschikt
instrument in de caviteit aan te brengen.
Verwijder de doseertip onmiddellijk na gebruik
en gooi hem weg. Bevestig de vleugeldop stevig

7 spuiten (één per kleur: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML)
20 doseertips Il plastic + 1 lichtafschermdopje

. Essentia Modifier Kit
4 spuiten: OM, RBM, BM, WM

. Essentia navulspuiten
LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM:
beschikbaar in navulling van elk 1 spuit
ML: navulling van 1 spuit met 20 doseertips Il
plastic

1. Unitips

. Essentia Starter Kit Unitip
30 unitips (5 unitips voor elk van de 6 kleuren: LD;
MD; DD; LE; DE; U)
1 spuit ML; 20 doseertips Il plastic + 1
lichtafschermdopje

2. Essentia Navullingen unitips

- LD; MD; DD; LE; DE; U: beschikbaar in navullingen
van 15 unitips

lll. Toebehoren

Essentia-kleursleutel
GC Unitip Applier Il
Doseertip Il plastic
Mengblok (nr. 14B)

OPMERKINGEN:
Gewicht en volume per spuit:

LD, RBM, BM,
MD, DD LE, DE u ML oM WM
Gewicht| 34g 389 409 3449 389 259
Volume | 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 24ml
Gewicht en volume per unitip:
LD,MD,DD LE,DE u
Gewicht 027g 030g 0329
Volume 0,16 ml 0,16 ml 0,16 ml

WAARSHUWINGEN:

1.

w

9.
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In geval van contact met het mondweefsel of de
huid, onmiddellijk verwijderen met een
wattenpropje of sponsje gedrenkt in alcohol.
Spoelen met water. Om contact te voorkomen,
kan cofferdam en/of cacaoboter worden gebruikt
om het werkgebied te isoleren van de huid of het
mondweefsel.

. Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen
met water en medisch advies inwinnen.

. Voorkom inslikken van het materiaal.

. V6or aanvang van het vulproces, extrudeer
gedeeltelijk de pasta buiten de mond en weg van
de patiént om er zeker van te zijn dat de pasta
netjes stroomt.

. Draag kunststof- of rubberhandschoenen tijdens
de werkzaamheden om direct contact met
kunsthars zuurstofinhibitie lagen te vermijden en
zo mogelijke overgevoeligheid te voorkomen.

. Met het oog op infectiebeheersing zijn unitips
enkel voor eenmalig gebruik.

. Draag oogbescherming tijdens het belichten.

. Gebruik een stofafzuigsysteem en draag een

stofmasker tijdens het polijsten van uitgehard

materiaal om te voorkomen dat u stof inademt.

Niet mengen met andere vergelijkbare

producten.

0.Mors geen materiaal op kleding.

1.In geval van ongewild contact van het materiaal
met de tanden of prothetische voorzieningen,
verwijder het met een instrument, sponsje of
wattenpropje voor lichtuitharding.

2.Gebruik Essentia niet in combinatie met

materialen die eugenol bevatten, omdat eugenol

de uitharding van Essentia nadelig kan
beinvioeden.

13.Veeg de doseertip niet schoon met een teveel
aan alcohol, omdat dit de pasta kan
verontreinigen.

14.In zeldzame gevallen kan het product een

S
d
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gevoeligheidsreactie veroorzaken. Mochten
zich allergische reacties voordoen, dan moet
de toepassing in die gevallen worden
stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

ommige producten waarnaar wordt verwezen in
e huidige gebruiksaanwijzing kunnen worden
eclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS.

Maak u vertrouwd met de
veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:

h
A

ttp://www.gceurope.com
ij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Laatste revisie: 02/2018
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ssentia®

Lyshaerdende radiopaque universal
restaureringskomposit.

Ma kun bruges af dental personale til de anbefalede
indikationer.

ANBEFALEDE INDIKATIONER:

1.
2.

Direkte restaurering til klasse I, II, Ill, IV, V kaviteter
Direkte restaurering til kile-formede defekter og
rodoverfladekaviteter.

. Direkte restaurering med facader til lukning af
diastema.



KONTRAINDIKATIONER:

1.

2

Pulpaoverkapning

. Undgd brugen af dette produkt til patienter med
kendt allergi overfor methakrylat monomer eller
methakrylat polymer.

BRUGSANVISNING:

1.

Farvevalg
Tanden skal vaere ren og ikke dehydreret.
Vaelg forst en emaljefarve ved at kigge pé den
incisale 1/3 af nabotanden. Baseret p& den
observerede vaerdi (gratone) veelges mellem
Light Enamel (hvidlig) eller Dark Enamel (gralig).
Fortsaet med at udvaelge dentinfarven ved at
kigge pa den cervikale del af nabotanden. Baseret
pa den observerede chroma (farveintensitet)
veelges mellem Light Dentin (lav chroma),
Medium Dentin og Dark Dentin (hgj chroma).
I sma og posteriore restaureringer vil Universal
Shade matche de fleste tilfaelde.
For at maskere misfarvninger kan der placeres et
tyndt lag af Masking Liner over misfarvningen.
. Praeparering af kaviteten
Preeparer kaviteten efter standardteknikker.
Torblees forsigtigt med en oliefri luft. Bemaerk: Ved
pulpaoverkapning anvendes calcium hydroxid.
. Bonding
Brug et lyshaerdende bindings-system
(ex. G-Premio BOND, G-zenial® Bond eller
G-BOND®) for at bonde Essentia til emaljen/
dentinen.

4. Placering af Essentia

B
Vi

- Masking Liner

Hold sprgjten lodret og fiern skruehaetten ved at
dreje imod uret. Paseet sprojtespidsen pa sprojten
ved at dreje med uret.

Fors@gsvis presses lidt materiale ud udenfor
munden for at sikre, at dispenseringsspidsen
sidder forsvarligt fast til sprgjten, inden det
presses ud i kaviteten. For at flerne luft fra
dispenseringsspidsen presses sprojtestemplet
fremad med spidsen pegende lige op i luften,
indtil materialet nar mundingen af spidsen.
emaerk: hvis der er luft indeni dispenseringsspidsen,
il luftbobler muligvis dannes, nar der injiceres.

3) Placer dispenseringsspidsen sa teet som muligt pa

4

B

kaviteten og pres langsomt pa stemplet for at
injicere materialet deri. Alternativt kan materialet
dispenseres pa et blandingspapir og appliceres i
kaviteten med et passende instrument.

Efter anvendelse flernes sprgjtespidsen og
sprejten paseettes skrueldg.

- Dentin, Emalje, Universal farver og
opalescent Modifier

Dispensering fra en sprejte

Aben sprajtehaetten og dispenser materialer ud
pa et blandepapir/blandeblok. Placer materialet i
kaviteten med et passende instrument. Efter
dispensering skrues stemplet mod uret ¥z -
Tomgang for at friggre et restpres inde i sprajten.
Seet Idg pd umiddelbart efter brug.

Dispensering fra en unitip(engangsdosis)

Indsaet Unitip i en UnitipApplier
(appliceringspistol). Der henvises til
appliceringspistol-fabrikantens brugsanvisning.
Fjern haetten og tryk materialet ud direkte i den
preeparerede kavitet. Brug af fast tryk.

- Modifier stains (Redbrun, Sort, Hvid)

Aben sprajten og dispenser materialet pa en
blandeblok. Applicer materialet pa dentinfarven
eller emaljefarven med en pensel eller et
passende instrument.

emeerk: Modifier stains er indre farvematerialer.

De ber altid daekkes af med en emaljefarve eller
Opalescent modifier efter lyshaerdning.

B

1.

2.

emaerk:

Masking Liner (maskeringsfarve) kan bruges til at

maskere misfarvninger i kavitetsbunden.

Universal Shade (universalfarve) kan bruges til at

opna en aestetisk posterior restaurering i et enkelt

lag.

. Dentin- og Emaljefarver skal bruges ud fra et
to-lags koncept. Der henvises til kliniske tips for
ovrige detaljer.

. a. Kompositten kan med fordel opbevares i
koleskab, sdledes man opndr en mere fast
konsistens. Materialet kan veere hardt at presse ud,
hvis det benyttes umiddelbart efter kold
opbevaring. Lad materialet std et par minutter
ved stuetemperatur far det anvendes.

b. Anvendelse af en pensel, fugtet med en
nodelleringsvaeske, kan letteregere
modelleringen af kompositten.

. Undga eksponering af omgivende lys efter
dispensering. Omgivende lys kan forkorte
arbejdstiden.

Kliniske tips

a.

Ved sma kaviteter

Restaurer ved brug af et-lags-teknik. | de fleste
tilfeelde er Universal Shade tilstraekkelig. | tilfeelde,
hvor en hgjere grad af translucens er ngdvendig,
kan vaelges en kombination af Dentin og Emalje
farver.

b. Store og/ dybe kaviteter

I de fleste tilfaelde vil en multifarve-lag-teknik give
det bedste aestetiske resultat. For at maskere
misfarvet dentin brug Masking Liner og fortsaet
med at bygge op med en passende dentin farve
og afdeek til slut med en emaljefarve.

KLINISKE HINTS 4.1 - EKSEMPLER PA KLINISK
APPLICERING:

KLINISKE HI

KOMBINATIONER:
Bleget/ Yngre Adult Senior Posterior | Posterior
Junior mono duo
Light Medium | Medium Dark
Dentin& | Dentin& | Dentin& | Dentin & Universal Dark Dentin
Light Light Dark Dark Light Emalie
Emalje Emalje Emalje Emalje 9 )
c. Brug af Modifier Sprgjte

Opalescent Modifier kan bruges til at tilfgre
opalescens i det incisale omrade ved at leegge en
lille smule i emaljelaget.
Redbrune, Sorte og Hvide modifier er flydende
"pletter” som bruges til at karakterisere
restaureringen.

. Konturering for lysheerdning
Konturér med standardteknik

6. Lyshaerdning

Lyshaerd Essentia med en polymerisationslampe.
Hold lyslederen s& taet som muligt til overfladen.
Der henvises til falgende tabel for bestralingstid
og haerdningsdybde.

Lampens effektivitet og tilsvarende dybder af
materiale
20 sek. (Halogen / LED) (700mW/cm?)
10 sek. (High power LED) (>1200mW/cm?)
Dentin shade/farve LD 20mm
MD, DD 1.5 mm
Emalje & Universal farve LE, DE, U 25mm
king Liner ML 1,0mm
om 2,5mm
. RBM 0,1 mm
Modifiers BM 04 mm
wMm 1,5 mm
Bemaerk:

1.

Materialet skal placeres og lyshaerdes i lag. For
maksimal lagtykkelse se venligst ovenstaende
tabel.

. Enlavere lysheaerdningsintensitet kan forarsage
insufficient haerdning eller misfarvning af
materialet.

7. Finish og polering

F

Finish og poler med diamantbor pudsekopper og
skiver. For at opnd en hej glans kan der bruges
poleringspasta.
ARVER
LD: Light (lys) Dentin
MD: Medium Dentin
DD: Dark(merk) Dentin
LE: Light (lys) Emalje
DE: Dark (meark) Emalje
U: Universal
ML: Masking Liner
OM: Opalescent Modifier
RBM: RedBrunModifier
BM: Sort Modifier
WM: Hvid Modifier

OPBEVARING:

Det anbefales for optimal ydeevne at opbevare
materialerne koldt og merkt (4- 25°C/ 39,2 - 77,0°F)
Holdbarhed: 3 ar fra fremstillingsdato.

PAKNINGER

L. Sprgjter

1

. Essentia Starter Kit Sprgjte
7 sprajter (1 for hver farve: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML)
20 Dispenseringsspidser Il Plastic +
1 sprejtespidsheette

. Essentia Modifier kit
4 sprgjter: OM, RBM, BM, WM

. Essentia Sprojte Refill
LD, MD, DD, LE, DE, U, OM, RBM, BM, WM: fas i refill
1 sprojte hver
ML: refill 1 sprejte inkl. 20 dispenseringsspidser Il
Plastic.

1l. Unitips

1

2

. Essentia Starter Kit Unitip
30 sprajter (5 unitips i 6 farver: LD, MD, DD, LE, DE, U)
1 sprejte ML, 20 dispenseringsspidser Il Plastic +
1 sprejtespidsheette

. Essentia Unitip refill
LD; MD; DD; LE; DE; U: fas i refill af 15 unitips

1. Accesories/tilbehgr

Essentia Farveguide/farveskala
GC Unitip Applier Il
Dispenserings Tip Il Plastic
Blandeblok (no. 14B)

BEMARK:
Vaegt og volumen pr. sprgjte:

RBM, BM,
LE, DE u ML oM WM

LD,
MD, DD

Veegt 349 389 409 349 389 259
Volumen 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 2,4 ml

Vaegt og volumen pr. Unitip (engangsdosis):

LD,MD,DD LE,DE u
Vaegt 0,279 0309 032g
Volumen 0,16 ml 0,16 ml 0,16 ml
ADVARSEL:

1.

~

9.

1
1

1

i tilfeelde af kontakt med oral veev eller hud, fiern

straks med vat eller en svamp opbledt i alkohol.

Skyl med vand. For at undga kontakt med oral

vaev eller hud kan kofferdam eller kakaosmer/

cocoabutter bruges til at isolere arbejdsomradet.

. I tilfeelde af kontakt med gjnene, skyl straks med
vand og sog leege.

. Undgé at synke/indtage materialet.

. Inden brug pa patienten, trykkes en lille smule
ud pden blok for at sikre at materialet flyder
som forventet

. Brug plastik- eller gummihandsker nar
materialerne bearbejdes for at undga direkte
kontakt med iltinhiberet resinlag for at forhindre
mulig overfglsomhed.

. Af infektionsmaessige arsager er unitips beregnet
til engangsbrug.

. Brug lysbeskyttelsesbrille under lyshaerdning.

. Brug en stevsamler (sug) og baer mundbind nar

det polymeriserede materiale poleres for at

undga at inhalere stgvpartikler.

Bland ikke med andre lignende materialer/produkter.

0.Undga at fa materialerne pa tgjet.

1.l tilfeelde af utilsigtet kontakt med taender eller
protetisk arbejde flernes dette med instrument,
svamp eller vatpellet fer lysheerdning.

2Brug ikke Essentia i kombination med

1

1

eugenolholdige materialer, da eugenol kan
forhindre Essentia i at afbinde.

3 After ikke dispenseringsspidsen med udtalte
meengder af alkohol, da dette kan forarsage
kontaminering af pastaen.

4] sjeldne tilfeelde kan produktet forarsage
overfglsomhedsreaktioner. Hvis sddanne
reaktioner forekommer skal produktet ikke
anvendes og laegen skal kontaktes.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt.
klassificeret som farlig i hht GHS.
Laes altid op pa alle arbejdshygiejniske anvisninger

S

om kan findes pé:

http://www.gceurope.com
De kan altid rekvireres hos dit depot

Senest revideret 02/2018
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ssentia®

Ljushédrdande radiopakt kompositfyllningsmaterial
for universell anvandning.

E

ndast for anvandning av tandlédkare och inom

rekommenderade indikationer.
REKOMMENDERADE INDIKATIONER
1

2.

3.

. Direkta fyllningar i klass I, II-, ll-, IV- och
V-kaviteter.

Direkta fyllningar i kilformade defekter och
karierade rotytor.

Direktframstallda fasader och diastemaslutning.

KONTRAINDIKATIONER

1.

2

Pulpadverkappning.

. Undvik anvandning av denna produkt pa
patienter med kand allergi mot metakrylat
monomerer eller metakrylat polymerer.

ANVANDARINSTRUKTIONER

-

N

w

. Fargval
Kontrollera att tanden som ska restaureras dr val
rengjord och att den inte ar dehydrerad.
Vélj forst emaljfarg i forhallande till granntandens
incisala tredjedel. Baserat pa observerat véarde
(graskala) valjer du Light Enamel (vitare) eller Dark
Enamel (grdare).
Vilj sedan dentinfarg i forhallande till
granntandens cervikala del. Baserat pa
observerad kroma (férgintensitet) véljer du Light
Dentin (ldg kroma), Medium Dentin eller Dark
Dentin (hog kroma).
I'sma eller posteriora fyliningar fungerar
standardfargen Universal bra i de flesta fall.
Missfargningar maskeras genom att ett tunt skikt
Masking Liner appliceras 6ver missfargningen.

. Kavitetspreparation
Preparera kaviteten pa sedvanligt vis. Luftblastra
forsiktigt med oljefri luft.
Obs! For pulpadverkappning anvands
kalciumhydroxid.

.Bonding
For bonding av Essentia till emalj och/eller dentin
anvands ett ljushérdande bondingsystem, till
exempel G-Premio BOND, G-znial® Bond eller
G-BOND®. Folj tillverkarens anvisningar.

4. Applicering av Essentia

)

- Masking Liner

Hall sprutan upprétt och avldgsna hatten genom
att vrida den motsols. Satt omedelbart och sdkert
pa spetsen pa sprutan genom att vrida spetsen
medsols.

Kontrollera att appliceringsspetsen sitter
ordentligt innan du applicerar materialet. Det gor
du genom att trycka forsiktigt pa sprutkolven nar
du haller sprutan utanfér patientens mun. For att
avldgsna eventuell luft i appliceringsspetsen
trycker du forsiktigt sprutkolven framat. Spetsen
ska peka uppat tills materialet nar spetsen.

Obs! Om det finns luft i appliceringsspetsen kan
luftbubblor eventuellt bildas i samband med

a

ppliceringen.

3) Hall appliceringsspetsen sd ndra kaviteten som

4

2

mojligt, tryck forsiktigt in kolven och applicera
materialet. Det gar ocksa bra att anvanda
blandningsblock och éverféra materialet till
kaviteten med ldmpligt instrument.

Efter anvéndning, avldgsna samt kasta spetsen
och forslut sprutan val med avsedd hatt.

- Fargerna Dentin, Enamel och Universal samt
Opalescent Modifier

Dispensering med spruta

Avldgsna hatten fran sprutan och dispensera
materialet pa ett blandningsblock. Applicera
materialet i kaviteten med lampligt instrument.
Vrid sprutkolven motsols ett halvt till ett helt varv
efter dispensering for att avldgsna resterande
tryck inne i sprutan. Satt tillbaka hatten
omedelbart efter anvéandning.

Dispensering med Unitip

Sattin en Unitip i valfri appliceringspistol. Folj
tillverkarens anvisningar om hur du anvénder
appliceringspistolen. Ta bort hatten och applicera
materialet direkt i den preparerade kaviteten.
Anvénd jamnt tryck.

- Modifier-farger (Red-Brown, Black, White)
Avldgsna hatten fran sprutan och dispensera
materialet pa ett blandningsblock. Applicera
materialet pd dentin- eller emaljfargen med
pensel eller [ampligt appliceringsinstrument.

Obs! Modifier-fargerna ar avsedda for intern

a

pplicering. De ska alltid téckas med emaljfarger eller

Opalescent Modifier efter [jushardning.

Obs!

. Masking Liner kan anvéndas for att maskera
missfargningar i kaviteten.

. Férgen Universal kan anvandas for att uppna
estetiska posteriora fyllningar i ett enda skikt.

. Dentin- och emaljfargerna ska anvandas enligt
tvaskiktsprincipen. Mer information finns under
Kliniska tips.

. a. Kompositen kan forvaras i kylskap for att erhdlla
en fastare konsistens. Vid forvaring i kylskap kan
det upplevas for hart att dosera. Darfor, innan
dosering sker, 1at produkten vara ute i
rumstemperatur under ett par minuter.

b. Det & maojligt att anvanda pensel i samband
med skiktningsforfarandet av kompositen.

I sédana fall kan man anvanda en
modelleringsvétska i syfte att forenkla sadan
teknik.

. Undvik exponering for rumsbelysning efter
dispensering. Rumsbelysning kan forkorta
bearbetningstiden.

Kliniska tips

a.

Sma kaviteter

For fyliningsteknik dér endast en farg anvands. |
de flesta fall &r det tillrackligt att enbart anvanda
standardfargen Universal. | fall dar en hogre grad
av translucens ar 6nskvard kan en kombination av
dentin- och emaljfarger viljas.

b. Stora eller djupa kaviteter

I de flesta fall ger en skiktteknik med flera farger
bésta estetiska resultat. For att maskera
missfargad dentin anvander du Masking Liner,
forsatter med lamplig dentinfarg och técker med
emaljférg.

KLINIKSKA TIPS 4.1 - EXEMPEL PA KLINISK
APPLICERING:

Fy——

) 2

s
eshade choique Ml

KLINISKA TIPS 4.2 - FARGKOMBINATIONER:

OBS!
Vikt och volym for en spruta:

Tempo de Irradiacao e Profundidade de
Polimerizagao Efetiva

- TpomomoInTIkéG XpwoTikES (Modifier stains)
(Red-Brown/Kokkivo-Kagé, Black/Mavpo,
White/Acompo)
AVOIETE TO KAMAKL TNG OUPLYYaG Kal eEwBeioTe
HIKPr) TOOOTNTA LAIKOU TTAVW O€ pia TAdKa
QVAPEIENC. EQappOOTE TO LAIKO TTAVW OTNV
anoxpwon tng Odovtivne ry Adapavtivng pe éva
TIVENO 1) KATAANAO Epyaleio.

2nuelwon: OL TPOMONOINTIKEC XPWOTIKEC efval

VARNING

1. Vid kontakt med oral vavnad eller hud, avlagsna
genast med bomull eller svamp indrénkt i
alkohol. Skélj med vatten. For att undvika kontakt
kan kofferdam och/eller kakaofett anvandas for
attisolera arbetsfaltet fran hud och oral vavnad.

2. Vid kontakt med 6gonen, skélj genast med vatten
och uppsok ldkare.

3. Vidta atgdrder sa att materialet inte svéljs.

4. Innan fylinadsprocessen pabodrjas, tryck ut lite
material utanfér patientens mun och bort fran
patienten for att sakerstalla att pastorna flodar
ordentligt.

5. Anvénd plast- eller latexhandskar under arbetet
for att undvika direktkontakt med syreinhiberat
skikt i syfte att forhindra potentiell sensibilitet.

6. linfektionskontrollsyfte r Unitip endast avsedda
for engangsbruk.

7. Anvand skyddsglaségon i samband med
ljushardning.

8. Anvand salivsug och skydda dig med ansiktsmask
for att undvika inandning av damm i samband
med polering av polymeriserat material.

9. Blanda inte med andra liknande produkter.

10.Undvik att f& material pa kladerna.

11.Anvand instrument, svamp eller bomullspellet for
att avldgsna materialet i handelse av oavsiktlig
kontakt med tandytor eller protetiska
konstruktioner.

12Anvénd inte Essentia i kombination med
eugenolhaltiga material eftersom eugenol kan
forhindra korrekt polymerisation av Essentia.

13.Anvand endast liten mangd alkohol for att torka
av appliceringsspetsen. Overdrivna mangder kan
orsaka kontamination av materialet.

14.1 ovanliga fall och hos vissa individer kan
produkten ge upphouv till sensibilisering. Om
sadana reaktioner uppkommer ska anvéandningen
avbrytas och patienten remitteras till ldkare.

Vissa produkter som hanvisas till i nuvarande
Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med
GHS. Darmed, hall er alltid uppdaterade med véra
aktuella Sékerhetsdatablad. Dessa finner ni pg;
http://www.gceurope.com

Dessa kan ocksé erhallas fran din leverantor.

Senast uppdaterad: 02/2018

Essentia®

Compdsito universal radiopaco fotopolimerizavel

para restauragoes.

Para utilizagdo exclusiva por um profissional

segundo as indicacdes recomendadas.

INDICAGOES

1. Restauracéo direta de cavidades de classe I, II, I,
VeV

2. Restauracgao direta de defeitos em forma de
cunha e cavidades radiculares.

3. Restauracao direta de facetas e fechamento de
diastemas.

CONTRAINDICAGOES

1. Capeamento pulpar.

2. Evitar a utilizacao deste produto em pacientes
com alergia conhecida ao monémero de
metacrilato ou ao polimero de metacrilato.

INSTRUCOES DE UTILIZAGAO

- Selecdo de Tonalidades

- Assegure-se de que o dente a restaurar esta
limpo e néo esté desidratado.

- Primeiro, selecione uma tonalidade de esmalte
olhando para o terco incisivo do dente (vizinho).
Com base no valor observado (grau de cinzento),
escolha entre Light Enamel (mais branco) ou Dark
Enamel (mais cinzento).

- Prossiga com a selecdo da tonalidade da dentina,
olhando para a parte cervical do dente (vizinho).
Com base no cromatismo observado (intensidade
da cor), escolha entre Light Dentin (baixo
cromatismo), Medium Dentin e Dark Dentin
(cromatismo elevado).

- Emrestauragdes pequenas ou posteriores, a
tonalidade Universal Shade ird adaptar-se a
maioria dos casos.

- Para mascarar descoloracoes, aplique uma fina
camada de Masking Liner sobre a descoloragao.

2. Preparo Cavitario
Prepare a cavidade usando técnicas padronizadas.
Seque com um jato de ar suave isento de dleo.
Nota: Para a prote¢do pulpar, use hidréxido de célcio.

3. Tratamento de Adesdo
Para ligar Essentia ao esmalte e/ou dentina, utilize
um sistema de adeséo fotopolimerizdvel como o
G-Premio BOND, G-aenial® Bond ou G-BOND®.
Siga as instrugdes do fabricante.

4. Procedimento restaurador com Essentia

- Masking Liner

Com a seringa na vertical, remover a tampa

rodando no sentido oposto ao dos ponteiros do

relégio. Colocar imediatamente e de forma
segura a ponta aplicadora na seringa rodando no
sentido dos ponteiros do relégio.

Antes de depositar o material, empurre

suavemente o émbolo da seringa para fazer um

teste fora da boca e assegurar que a ponta
aplicadora estd bem acoplada a seringa. Para
eliminar o ar da ponta aplicadora, com a ponta
virada para cima, empurre suavemente o émbolo
da seringa até o material chegar ao bocal da
ponta.

Nota: Se existir ar na ponta aplicadora, podem

formar-se bolhas de ar quando o material é injetado.

3) Posicione a ponta aplicadora o mais proximo

possivel da cavidade e empurre lentamente o

émbolo para injetar o material na cavidade. Como

alternativa, o material pode ser depositado sobre

uma placa de mistura e transferido para a

cavidade com um instrumento adequado.

Depois de utilizar, remover imediatamente e

descartar a ponta aplicadora e fechar bem a

seringa com a tampa com asas

- Tonalidades Dentin, Enamel, Universal e

modificador Opalescent

Depositar com uma seringa

Abra a tampa da seringa e deposite o material

sobre uma placa de mistura. Deposite o material

na cavidade utilizando um instrumento
adequado ao procedimento restaurador. Depois
de depositar o material, rode o émbolo da seringa
meia volta no sentido contrério ao dos ponteiros
do relégio, para libertar a pressao residual no
interior da seringa. Feche a tampa imediatamente
depois da utilizagao.

Dispensar com uma ponta Unitip

Insira a ponta Unitip num aplicador disponivel

comercialmente. Consulte as instrugdes de

utilizagcao do fabricante do aplicador. Retire a

tampa e deposite o material diretamente na

cavidade preparada. Utilize uma pressao
constante.

- Corantes modificadores (Red-Brown, Black,

White)

Abra a tampa da seringa e deposite o material

sobre uma placa de mistura. Aplique o material

sobre a tonalidade Dentin ou Enamel com um
pincel ou um instrumento adequado ao

2

)

2

Bleget/ | Adult | Senior | Posterior | Posterior procedimento restaurador.
Junior oung ult enior mono duo . i 3 iai
3 - d - 5 Nota: Os corantes modificadores sdo materiais de
Light Medium | Medium Darl Darl P . N
Dentine | Dentina | Dentiné. | Dentiné. | | oentine tingimento interior. Devem ser sempre cobertos
Light Light Dark Dark niversa Light com tonalidades Enamel ou modificador Opalescent
Enamel | Enamel | Enamel [ Enamel Enamel depois da fotopolimerizacédo.
c. Anvénda Modifier-sprutor

Opalescent Modifier kan anvéandas for att tillfora
opalescens i det incisala omradet. Applicera
materialet tunt i emaljskiktet.
Modifier-fargerna Red-Brown, Black och White &r
fargade vétskor som anvénds for att karakterisera
fyllningen.

. Konturering fore ljushardning
Konturera med standardteknik.

6. Ljushardning

Ljushdrda Essentia med hardljuslampa. Hall
ljusledaren sa néra ytan som mojligt.
Polymerisationstid och effektivt hardningsdjup
framgér av tabellen nedan.

Polymeriseringstid och effektivt hdardningsdjup:

20 sek. (Halogen / LED) (700mW/cm?)

10 sek (Hogeffekts-LED) (>1200mW/cm?)
. LD 2,0mm
Dentinfarger MD, DD 15 mm
Emalj- och standardfarger LE, DE,U 2,5mm
Masking Liner mL 1,0mm
oM 2,5mm
: RBM 01 mm
Modifier BM 04 mm
wMm 1,5mm

Obs:

1.

2.

7.

F

Materialet ska appliceras och ljushardas i skikt. Folj
tabellen ovan fér maximal skikttjocklek.

Lagre ljusintensitet kan innebdra att materialet
inte hédrdar ordentligt eller att det missfargas.
Finishering och puts

Finishera och putsa med diamant, polerspets och
trissa. For optimal hogglans kan polerpastor
anvandas.

ARGER

LD: Light Dentin

MD: Medium Dentin

DD: Dark Dentin

LE: Light Enamel

DE: Dark Enamel

U: Universal

ML: Masking Liner

OM: Opalescent Modifier

RBM: Red-Brown Modifier

BM: Black Modifier

WM: White Modifier

FORVARING

Rekommendation for bésta resultat: Férvara svalt
och morkt (4-25 °C/39,2-77,0 °F).

Hallbarhet: 3 ar fran tillverkningsdatum.
FORPACKNING

1._Sprutor

1. Essentia Starter Kit Spruta

7 sprutor (en av varje farg: LD, MD, DD, LE, DE, U,
ML)
20 appliceringsspetsar Il i plast + 1
sprutspetsskydd

. Essentia Modifier Kit
4 sprutor: OM, RBM, BM, WM

. Essentia refillférpackning, spruta
LD, MD, DD, LE, DE, U, OM, RBM, BM, WM: refill
med 1 spruta
ML: refill med 1 spruta och 20 appliceringsspetsar
Il plast

Il._Unitip

1

N

. Essentia Starter Kit Unitip
30 Unitip (5 Unitip av varje farg: LD, MD, DD, LE,
DE, U)
1 spruta ML, 20 appliceringsspetsar Il i plast +
1 sprutspetsskydd

. Essentia refillférpackning, Unitip
LD; MD; DD; LE; DE; U: refill med 15 Unitip

1. Tillbehor

Essentia fargskala

GC Unitip appliceringspistol Il
Appliceringsspets Il i plast
Blandningsblock (nr. 14B)

Nota:

1. O Masking Liner pode ser utilizado para mascarar
descoloracoes no fundo da cavidade.

2. Atonalidade Universal pode ser utilizada para
realizar restauragdes posteriores estéticas com
uma Unica camada.

3. Atonalidades Dentin e Enamel devem ser
utilizadas de acordo com um conceito de duas
camadas. Consulte as Sugestdes de Tratamento
para mais pormenores.

4. a.0 composito deve ser armazenado no
frigorifico para se obter uma consisténcia mais
firme. Pode ser dificil depositar o material
imediatamente depois de o retirar da
armazenagem no frio. Antes de utilizar, deixe-o
repousar alguns minutos a temperatura ambiente
normal.

b. Aplicar as camadas com um pincel molhado
com liquido de modelar pode facilitar a
modelagem do compadsito.

5. Depois de o depositar, minimize a exposicao a luz
ambiente. A luz ambiente pode encurtar o tempo
de manipulagdo.

SUGESTOES DE TRATAMENTO

a. No caso de cavidades pequenas
Restaure utilizando uma técnica de uma
tonalidade. Na maioria dos casos, a utilizacdo da
tonalidade Universal serd suficiente. Nos casos em
que seja necessaria uma maior translucidez, pode
selecionar-se uma combinacéo de tonalidades
Dentin e Enamel.

b. No caso de cavidades grandes e/ou profundas
Na maioria dos casos, os melhores resultados
estéticos sdo obtidos com a técnica de aplicagao
por camadas com multiplas tonalidades. Para
mascarar dentina descolorada, utilize o Masking
liner e continue a reconstru¢do com uma
tonalidade Dentin adequada. Depois cubra-a
com uma tonalidade Enamel.

SUGESTAO DE TRATAMENTO 4.1 - EXEMPLOS
DE APLICAGOES CLINICAS:

SUGESTAO DE TRATAMENTO 4.2 - PRINCIPAIS
COMBINACOES DE TONALIDADES:

LD, RBM, BM, 20 sec. (Halogéneo / LED) (700mW/cm?)
LE, DE u ML oM

MD, DD wMm 10 sec. (LED de alta poténcia) (>1200mW/cm?)
Vikt 3449 3849 409 349 389 259 ) ) LD 2,0mm
Volym 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 24ml Tonalidades Dentin MD, DD 1,5 mm
) - . Tonalidades Enamel e Universal |[LE, DE, U 2,5mm
Vikt och volym for en Unitip: Masking Liner ML 1,0 mm
LD,VMD,DD LE,DE U om 25 MM
Vikt 0279 0309 0329 dificadores REM 01 mm
Volym 0,16 ml 0,16 ml 0,16 ml EM 04 mm
wM 1.5mm

Iil::ic;:/ Young | Adult | Senior Pt:ns:,er:,or Pozt::or
Light Medium | Medium Dark Dark

Dentin& | Dentin& | Dentin& | Dentin & Universal Dentin &
Light Light Dark Dark Light
Enamel Enamel Enamel Enamel Enamel

c. Utilizacao das seringas de modificador

- O modificador Opalescent pode ser utilizado para
acrescentar opalescéncia na érea incisiva,
aplicando uma pequena espessura na camada de
esmalte.

- Os modificadores Red-Brown, Black, White séo
corantes liquidos utilizados para caracterizar a
restauragao.

5. Esculpir antes da fotopolimerizacao
Molde o contorno usando as técnicas padrao.

6. Fotopolimerizagao
Proceda a fotopolimerizagcao do Essentia com um
aparelho de fotopolimerizagdo. Mantenha a guia
de luz o mais proximo possivel da superficie.
Consulte o gréfico seqguinte do Tempo de
Irradiagao e Profundidade de Polimerizagdo Efetiva.

Nota:

1. O material deve ser aplicado e fotopolimerizado
por camadas.

2. Para a espessura maxima por camada, consulte a
tabela acima.

3. Uma intensidade de luz mais baixa pode resultar
numa polimerizagéo insuficiente ou descoloragao
do material.

7. Procedimento complexo de acabamento e de
polimento
Proceda ao acabamento e polimento com brocas
de diamante e pontas e discos de polimentos.
Para conseguir um resultado com elevada lisura,
pode utilizar pastas de polimentos.

CORES

« LD:Light Dentin

« MD: Medium Dentin

« DD: Dark Dentin

« LE:Light Enamel

«  DE: Dark Enamel

« U:Universal

« ML: Masking Liner

« OM: Opalescent Modifier

+ RBM: Red-Brown Modifier

« BM:Black Modifier

« WM: White Modifier

ARMAZENAMENTO

Para um desempenho 6timo, recomenda-se o

armazenamento em local escuro e fresco (4 - 25°C/

39,2-770°).

Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabrico.

EMBALAGENS

l._Seringas

1. Essentia Starter Kit Seringa

- 7 seringas (uma para cada tonalidade: LD; MD;
DD; LE; DE; U; ML)

- 20 pontas aplicadoras Il Pléstico + 1 tampa de

protecgao contra a luz
. Essentia Modifier Kit
4 seringas: OM, RBM, BM, WM

. Recargas para seringas Essentia
LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM:
disponiveis em recargas de 1 seringa cada

- ML:recarga de 1 seringa, incluindo 20 pontas
aplicadoras Il Plastico

1l. Unitips

1. Essentia Starter Kit Unitip

- 30 unitips (5 unitips para cada uma das 6
tonalidades: LD; MD; DD; LE; DE; U)

- 1seringa ML; 20 pontas aplicadoras lll Plastico + 1
tampa de protecgdo contra a luz

2. Recargas Essentia Unitip

- LD; MD; DD; LE; DE; U: disponivel em recargas de
15 unitips

11l. Acessérios

- Guia de tonalidades Essentia

- GCUnitip Applier Il

- Ponta aplicadora Il Plastico

- Placa de mistura (N.° 14B)

NOTAS:

Peso e volume por seringa:

W N

LD, RBM, BM,
MD, DD LE, DE U ML oM WM
Peso 3449 389 409 349 389 259
Volume 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 24ml
Peso e volume por unitip:
LD,MD,DD LE,DE U
Peso 0279 0309 032g
Volumen 0,16 ml 0,16 ml 016 ml
CUIDADO
1. Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele,

retirar imediatamente com algod&o ou uma
esponja embebidos em élcool. Lave com dgua.
Para evitar o contacto, pode usar um dique de
borracha e/ou manteiga de cacau para isolar o
campo operatorio da pele e mucosa oral.

2. Em caso de contacto com os olhos, lave
imediatamente com dgua e consulte o médico.

3. Tome precaugdes para evitar a ingestdo do
material.

4. "Antes de iniciar el proceso de aplicacion, pruebe
el material fuera de la boca del paciente, para
asegurarse de que esta fluyendo correctamente”.

5. Utilize luvas de pldstico ou de borracha durante a
operacao, para evitar o contacto direto com
camadas de resina inibida pelo ar, a fim de evitar
uma possivel reacdo de sensibilidade.

6. Por motivos de controlo de infegdes, as unitips
sao de utilizagdo Unica.

7. Use 6culos de protecdo durante a
fotopolimerizagao.

8. No procedimento complexo de polimento do
material polimerizado, use um aspirador e uma
mascara de protecao para evitar a inalagdo do po
libertado ao aliviar.

9. N&o misturar com outros produtos semelhantes.

10.Evite contaminar o vestuédrio com o material.

11.Em caso de contacto com édreas do dente ou
equipamento protético ndo previstas, remova
com um instrumento, esponja ou bola de
algodao antes da fotopolimerizagao.

12N&o utilize Essentia em combinagdo com
materiais que contenham eugenol, pois o
eugenol pode prejudicar a polimerizagao do
Essentia.

13.Nao limpar a ponta aplicadora com excesso de
alcool, pois isso pode contaminar a pasta.

14.Em casos raros, o produto pode provocar reagdes
de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se
observem reacdes desse género, interrompa o uso
do produto e consulte um médico.

Alguns produtos referenciados nas presentes
instrugdes de utilizacdo podem ser classificados
como perigosos de acordo com a GHS.

Sempre familiarize-se com as fichas de informagéo
de seguranca disponiveis em:
http://www.gceurope.com

Estas também podem ser obtidas através do seu
distribuidor.

Ultima revisdo : 02/2018

Essentia®

DwTomoAupepICOEVN AKTIVOOKIEPH CUVOETN pNTivn

YEVIKNG EQaPLOYNQ

AlatiBeTal mpog xprion pévo amd oSovTIaTPouG Kal

Y1 TIG TPOTEWVOUEVES EVOEIEEIG.

MPOTEINOMENEZ ENAEIZEIZ

1. AHEOEG AMOKATAOTACELG KOOTATWY Ing, IINg, ling,
IVng, Vng.

2. AUECEC AMOKATAOTACELS Yia KOINOTNTEG TUTTIOU
Oprivag oTov auxéva Kal Tn pida Twv SovTIwV.

3. AUETEC OPEIC OUVBETNG PNTIVNG KAl KAEIOIUO
SlaoTNUATWV.

ANTENAEIZEIZ

1. K&huyn mohgo.

2. ATToQUYETE TN XPrioN TOU TPOTIOVTOC OE Q0BEVEIC
LE YWWOTEG aMePYiEC OTa HEBAKPUAKA
povopepn, i LEBAKPUAIKE TTONUHEDT).

OAHTIEX XPHIHZ

1. Emoyn anoxpwong

- BePawbBeite 611 To SOVTI TIOU TPOKELTAL Va
anokataoTtadel eival kabapod kat Oyl
APUSATWHEVO.

- Em\éCTe apyikd pia amoxpwon adapavtivng,
KOITWVTAG TO KOTTTIKO TPITNHOPIO TOU (YEITOVIKOU)
SovTiov. Baoilopevn otny mapatneoUpevn
ewTevoTNTa (YKEIOTNTA), EMAEETE HETAEL TNG
Light Enamel (\eukdtepn) 1y tng Dark Enamel
(YkpiloTepn).

- Yuveyiote Tn Sladikaoia pe TNV eMAoyr TNG
anoypwong 08ovTivng, KOITWVTAG OTO AUXEVIKO
TPITNHOPIO TOU (YeITovikov) SovTiov. Baol{opevol
OTNV MaPATNPEOVHEVN £VTAON TOU XPWHATOG
(évtaon) emAé€Te petady tne Light Dentin
(xaunAr évtaon), Medium Dentin kat Dark Dentin
(LYNAn évtaon).

- 2€ HIKPEC KOINOTNTEG 1] KOINOTNTEC OTToBiwv
SovTiwy, n anodxpwon Universal Ba taiptdlel pe
TNV MAEIOVOTNTA TWV TIEPITTWOEWV.

- Tlatnv kAALYN Twv SUOXPWHIWY, EPAPHOOTE éva
AemT6 oTpWHA Masking Liner mavw otn
SUOXPWUIKH TIEPLOXN.

2. MpoeTolpacia KOINGTNTAG
MPOETOIHAOTE TNV KOINOTNTA HE TIG BACIKEC
TEXVIKEC. JTEYVWOTE GUOWVTAG ENAPEA UE A€Pa
eNeLBEPO eAaiwv.

I nueiwon: Na kAAuyn Tou TTOAQOU
xpnotuormolriote udpoteidio Tou aoBeaTiou.

3. Zuyk6AAnon
la tn ouykdGAANon ¢ pntivng Essentia otnv
adapavtivn kal/f otnv odovTivn, XpNnotponolioTe
£Va QWTOTTONUUEPILOHEVO OLOTNA
OUYKOANTIKOU TIapdyovTta 6mwc 1o G-Premio
BOND, G-aenial® Bond 1 to G-BOND®.
AKONOUBNOTE TIG 0ONYIEC TOU KATAOKEUAOTH.

4. TomoBétnon tng Essentia

- ASagpaveia

Kpatriote Tn oUptyya pe Tnv Akpn TS mpog ta

EMAVW KAl AQAIPEDTE TO KATIAKI AOPAEIQG

YUPVWVTAC TO aploTEPOOTPOPA. TOooBETHOTE

OQIXTE Kal PE AoPANELa TO pUYXOG £YXUONG OTN

ouplyya yupvavtag 1o O ldoTpoa.

Mo amoé v €080 Tou UAIKOU, TTIECTE EANAPPA TO

£UBONO TNEC OUPLYYAC EKTOC OTOUATOC YA VA

BeBalwbeite 0TI TO PUYXOC EQAPHOYNG Eival HE

ao@ANela TOMoBeTNEVO OTN oUPLyYa. Na va

APAIPETETE TOV EYAWBIOUEVO aépa amd TO PUYXOG

EPAPHOYNG, TIEOTE TTPOC TA EUTTPAG TO £UBOAO TNE

oUplyyag, UE To pUYXOG va SEiXVEL TTPOG TA TTAVW

HEXPL TO LAIKO VA PTACEL OTNV GKPEN TOU PUYXOUG.

2nueiwon: Av UTIGPXEL a€Pag OTO ECWTEPIKO TOU

PUYXOUG, UIMOPE( va OXNHATIOTOUV UOCANSES KaTd

™ OTIYHr TNG £YXUONG TOU LAIKOU.

3) TomoBeTAOTE TO PUYXOC EQAPHOYNG OO0 TO

SuvaTodv eyyUTERA GTNV KOINOTNTA KAl TTIECTE

apyd To EURONO TIPOKEIUEVOU va eYXUOE! TO LAIKO

o€ autrv. EvaAAakTikd, e€wbrjoTe pikpr} moootnta

UAIKOU TTavw O€ pia MAGKa avapeigng kat

LETAPEPATE TO UAIKO OTNV KOINOTNTA e

KataAAnAo epyaleio.

MeTd T xprion, apalpéoTe apéowg Kat amoppiPte

TO PUYXOG €yXUoNnG Kal KAE(OTE KAAA TN oUplyya

LIE TO KamAKl ao@ahefag.

- Amoxpwoeig Dentin (O8ovtivng), Enamel

(AdapavTivng), Universal (Fevikig

E@appoync) Kat TpomomoinTrig Tov omaAiGHou

(Opalescent modifier)

E€0ONon amd tn ovplyya

Avo{€Te TO Kamaki Tng oUpLyyag Kal EwOnoTe

UNIKO avw o€ pia mAGka avapeiéne. TomoBetriote

TO UNKO OTNV KONOTNTA HE KATAAANAO £PYAAED.

MeTd v e€wbnon Tou UAikoV, BISWOoTE TO

€UBONO apIOTEPOOTPOPA KATA HIOT EDE Hia popd

YA TNV ameAeVBEPWOnN TN EVATIOPENVOUCAC

mieong péoa otn ouptyya. KAE(oTE To KamdakL Tng

oUPLYYaG QUECWG PETA TN XPrioN.

E€WONnon amd tn ouokeuacia Unitip

TonoBetrote TNV k&Apoula Unitip o€ éva

EUMOPIKO TIOTON EQAPHOYNG. AVaPEPDEITE OTIG

Obnyiec Xpriong Tou KATaoKeuaoTr. AQaIpEéDTE TO

Karmaki kat eEwBriote moodTNTa LAIKOU ameubeiag

€O OTNV TIPOETOIACHEVN KOINOTNTA.

Epapuoote otabepr mieon.

~

=Y

D

E0WTEPIKNAC Qapuoync. [Npénel mava va
kaAunitovtal anmd amoypwoelc Adapavtivng f Tov
Tponomnointr) Tou ONAMOUOU UETA TOV
QWTOMOAUUEPIOUO TOUC,

2 nueiwon:

1. Hadlgpavela - Masking Liner- propei va
Xpnolpomolndei yla KaAuyn EoWTEPIKWY
SUOXPWHIWVY TNG KOINOTNTAG.

2. Hamdypwon Universal umopei va xpnotponoin et
yla TNV emiteuén alobnTIKWY amokaTaoTdoewy
ota onioBia SovTia pe éva Hovo OTpwaA.

3. Oranoxpwoelg OdovTivng Kal AdapavTivng mETel
va xpnolpomnolouvTal pe BAon tn eLhocogia TN
€Qappoyrig U0 OTPWHATWV. AvapepBEeiTe OTIC
KAIVIKEG X NUEIDOELS VIO TIEQIOOOTEPES
AETITOPEPELEC.

4. a.H pntivn umopei va @UAayTel 0To Yuyeio WoTe
VA ATMOKTAGEL TTIO OKANPr| oUoTaon. To LAIKS
propei va givatl okAnpd otnv e€wONON apéowg
HETA TNV amopdkpuvaor] Tou and 1o Yuyeio. Mptv
arno T XPron, aerioTe TO yia Alya AeTTA O
Oeppokpaocia dwuatiou.

B. H SlaoTpwHATWoN HE TMVENO EVUSATWHEVO OE
UYPO HOVTEAAPIOUATOC UITOPEL va SIEUKOANOVEL TN
Slapdpewon T oLVOETNG PNTIVNG.

5. Metd tnv €€0ONON TOL LAIKOU, ENAXIOTOTTOINOTE
Vv ékBeon oTov MePIBANOVTA PWTIOUO.

O mepIBANNOV QWTIOHOG HITOPE! VA LEIWOEL TO
XPOVO epyaciag.

KAINIKEZ ZHMEIQZEIZ

a. MNepMTWOELG UIKPWY KONOTATWY
ATOKATAOTAOTE TIG KOINOTNTEC HE TN
HOVOXPWHATIKN TEXVIKN. 2TIG TTEPIOOOTEPES
TIEPUTTWOELG N XPH0N HOVO TNG amoXpwong
Universal gival emapknG. Z& mepUTTWOELG TTOU
anatteital uPnAoTEPOC Babudg Slapavelag,
propei va emexBel évag cuvouaopog
anoyxpwong OdovTivng Kat amdxpwong
AdapavTivng.

b. Neputioelg peydhwv Kal/r Babliwv KooTHTwY
2TIG TIEPIOOOTEPEG TIEPUTTWOELG N EPAPHOYT TNG
SIAOTPWHATIKNAG TEXVIKNG SiVEl Ta KOAUTEPA
aloBnTikd amoteAéopata. la tnv kaAuyn
SUOXPWHIKNAC 080VTIVNG, XPNOILOTIOINOTE TNV
adlagavela -Masking liner- kat ouvex(oTe pe TN
SIAOTPWHATWON TNS KATAANANG amdxpwong
OdovTivng TOU 0TN CUVEXEIQ KANUTITETAL HE pial
anoxpwon Adapavtivng.

KAINIKH ZHMEIQXH 4.1-MAPAAEITMATA
KAINIKQON EOAPMOIQN:

b Eramelsace

0 Unversal b 24 o
Unersal
Dentnshade. Eramelshade .
Eramelshade
Eramelrace
MaskingLine
niave M yering technia que

Multishage layering techrique

KAINIKH ZHMEIQXH 4.2 - BAZIKOI
ZYNAYAZMOI AMOXPQXEQN:

BIeth/ Young Adult Senior Posterior | Posterior
Junior Mono Duo

Light Medium [ Medium Dark Dark
Dentin& | Dentin& | Dentin& | Dentin &

Universeel | Dentin &
Light Light Dark Dark
Light Ename

Enamel Enamel Enamel Enamel

c. Xprion TwvV cuUPLYYWV HE TIG TPOTTOTOINTIKEG
XPWOTIKEG

- O tpomonoINTrC OMAANIGHOU UMTOPET VA TPOGOWOEL
oMaAVOTNTA OTNV KOTTTIKI TIEPIOXH, OTAV
TomoBeTnOEl O€ pIKPO TAXOG HECA OTO OTPWHA
¢ adapavtivne.

- OutporomnolnTég e anoxpwon Red-Brown/
Kokkivo-Kagé, Black/Mauvpo, White/AoTipo eivat
UYPEG XPWOTIKEG TIOU XPNOlomolovvIal yia To
XAPAKTNPIOPS TNG QMOKATAOTAONC.

5. Alapdp@won mpiv and tov NMoAvpePIopo
AlGHOPPWOTE TNV KOINOTNTA £QaPHOLOVTAG TIG
OUVNBIOEVEC TEXVIKEC.

6. DWTOMOAUMEPIOUOC
DwTonoAupepioTe To UNKO Essentia pie KATEANAN
OUOKELT] GWTOTTOAUUEPIOHOU. KpATrAOTE TO
PUYXOG TNC OUOKELNG 600 TO SuvaTdV TTO KOVTA
OTNV ETMPAVELQ TIOU TTPOKEITAL VA TTONUHEPIOTEL.
Avagepbeite oTov akdhouBo mivaka Xpdvou
MoAupEPIOHOU Kal ATToTEAEOHATIKOU B&Boug
MoAupEpIopoU.

Xpovocg MoAupepIopo Kat ATOTEAECUATIKO

BaBog MoAupepiopov

20 sec. (Ahoyovo / LED) (700mW/cm?)
10 sec. (meploodtepo ano) (>1200mW/cm?)
Amroxpwoeig O5ovTivng LD 20mm
Dentin Shades MD, DD 1,5mm
Amroxpwoeig ASapavTivng kai  |LE, DE, U
Universal 2,5mm
Enamel & Universal Shades
ABiagaveia ML
ing Liner 1.0mm
oM 2,5mm
TpotrotroinTég RBM 0,1 mm
Modifiers BM 0,4 mm
wMm 1,5mm
nueiwon:
1. To UNIKO TTpEMel va TOMoBETE Tl Kal va

pwTomolupepiletal oe oTpwuata. Na péyloto
TIEX0G OTPWHATOG, AVATPEETE OTOV TTPONYOUHEVO
mivaka.

2. MIkpdTEPNG EVTAONG EKTTOUTTH QWTOG PIope( va
TIPOKAAEDEL AVEMAPKH TTOAUUEPIOUS T
AMOXPWHATIOHO TOU UNKOU.

7. Neiavon kat ZtiABwon
AelaveTe kal OTIABWOTE UE TIG EYYAUIOES
SlapavTioy, Ta eAacTiké Kal Toug S{okoud, Ma tnv
anéKTNON EMMEPOOOETNG OTIATVOTNTAG UITOPEITE
Va XPNOILOTTOOETE TAOTEG OTINBWONC.

AMOXPQZXEIZ

* LD:Light Dentin (Avoixtri OdovTivn)

¢ MD: Medium Dentin (Métpla O&ovTivn)

+ DD:Dark Dentin (Zkoupa Odovtivn)

* LE: Light Enamel (Avoixtr) Abapavtivn)

* DE: Dark Enamel (XxoUpa AdapavTivn)

« U:Universal (Fevikiig Epappoync)

* ML: Masking Liner (Adatagavela)

* OM: Opalescent Modifier (Tpomomointrg
OnalvotnTag)

* RBM: Red Brown Modifier (Kékkivo-Kagg)

* BM:Black Modifier (Maupo)

*  WM: White Modifier (Aompo)

OYAAZH

Ma 1davikry amédoon UAAETE To UAIKS og pooepd

KAl OKOTEIVO HEPOG (4 - 25°C / 39.2 - 77.0°F).

Adpkela Zwne: 3 xpovia and Tnv nuepopnvia

TIAPAYWYNC.

ZYXIKEYAZIEX

1. ZUptyyeg

1. Essentia Zet I'vwppiag ovpiyyag

- 7 0Uplyyeg (uia amo kaBe amdypwon: LD; MD;
DD;LE; DE; U; ML)

- 20 POyxn epappoync piag xpriong Il Maotikd
+ 1 puyxo¢ e€wbnong

2. Essentia Zet Tpomomointwv

- 430ptyyec: OM, RBM, BM, WM

3. Essentia AvTaAAakTIKEG ZUPIYYEG

- LD; MD; DD;LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM: BiaTiBevTal o€
avTaAAaKTIKH CUOKeuaoia piag ouplyyag.

- ML avTaAAakKTIKR ouokeuaaoia piag oUplyyag mou
niepIAapBdvel 20 POyxn epappoyng piag xpriong Il
MAaoTiKd

1Il. Fuok ia K Awv-Uniti

1. Essentia ZeT N'vwpipiog kayouAwv-Unitip

- 30 KAYOUAEC (5 KAPOUAEC amd kABe pia amd Tic 6
anoxpwoel: LD; MD; DD;LE; DE; U)

-1 oUptyya ML; 20 PUyxn epappoync piag xpriong
Il MaoTika + 1 puyxog e€wonong

2. Essentia AvTAANGKTIKEG CUOKEVAGIEG
kapouAwv-Unitip Refills

- LD; MD; DD; LE; DE; U: diatiBevtal o
AVTAMAKTIKT GUOKELAGTA TV 15 KAPOUADV

11l. Bonéntik6¢ E€omAtopdg

- Essentia Xpwpatikog O8nydg

- GC Unitip Applier Il MoTtoA epappoynig

- POyxn epappoync piag xprione Il Maotika

- Mmhok avapeigng (No. 14B)

ZHMEIQZEIZ:

Bdpog kat 6ykog avd ouptyya:

LD, RBM, BM,
MD.bp | E-DE u ML oM Wi
Bdpog | 34g 389 409 349 389 259
‘Oykog 2 ml 2ml 2ml 2ml 2ml 24ml
Bdapog Kat 6yKog avd Kayoula:
LD,MD,DD LE,DE u
Bdpog 0279 0309 0329
‘Oykog 0,16 ml 016 ml 016 ml
MPOXOXH

1. Y& mepinTwon ema@hig ToU LAIKOU HE TOUG
HaAOakoUG loToUE 1y TO SEPHA, APAIPETTE APEOWG
BapPBaki iy yala epmoTIoPéVn UE OIVOTIVELLA.
ZeMN\OVETE pe vepd. Na TV amouyr| EMaQG,
UTTOPE( VA XPNOIHOTIOINOEl ENAOTIKOG
amopovwtrpag Kal/r Baleivn mpokelévou va
amopovwOe( To medio epyaciag amd To Séppa kat
TOUG HaABakoUG loToUG.

2. Y& MEPIMTWON EMAPHC TOU UAIKOU JE TOUG
0pBaAUOUC, EEMNUVETE aUEOWG JE VEPO Kal
avalnTeioTe 1[aTEIKr CUPBOUAN.

. Mpoooxr WoTe To UAIKO va pnv katamoBel.

4. Npw amd v évapén tne dadikaoiag

EUEPagnG, EEWONOTE WIKET TOCOTNTA UAIKOU
EKTOC TOU OTOHATOC KAl aKPLA armo Tov (610

Tov aoBevr) mpokelpévou va BeBaiwBe(te yia
TNV KQVOVIKI por TG MACTAG.

5. ©op£oTe MAAOTIKA 1) ENAOTIKE YAVTIO KATA TN
SIAPKELQ TNG EPYAOIAC TIPOG ATTOPUYH AUETNG
EMAPAG HE TA OTPWHATA AVAOTOAG
TIOAUHEPIOHOU aTTO TO ATHOOPAIPIKS 0§UYOVO,
TIPOKEIEVOL Va armo@euxBel mBavr
unepevalobnoia.

6. A AOYOUC ENEYXOU TWV AOIHWEEWY, Ot KAPOUNES
efval piag povo xpriong.

7. OOPEOTE TPOOTATEUTIKA YUAAIE KaTé TN don Tou
OWTOTIOAUHEPIOHOU.

8. Katd tn Aelavon tou moAupePI{OUEVOL UNIKOU,
XPNOILOTIOINOTE €VA CUNNEKTHPA OKOVNG KAl
(POPEDTE HAOKA TTPOG ATTOPUYH EIOTIVONG TNG
QATTOKOMHEVNG OKOVNG.

9. Mnv avakaTEVETE PE TAPOHOLa TIPOIOVTA.

10.ATTOQUYETE TN Privn TOU LANIKOU TTAvVW 0Ta pouxa.

11.5€ MEPIMTWON EMAPHE TOL UAIKOU LE TIEPIOKES TOL
SovTiov Tou Sev XPelGleTal 1 Ye TPOOBETIKEG
€PYQO(EC, APAIPETTE TO UE KATTOLO EPYAAE(D,
Buoua Bappakog, omoyyo et and Tov
PWTOTIOAUHEPIOHO.

12Mnv XpnOIUOTTOLE(TE TO UAKO Essentia og
ouVOUACHO LE TIPOIOVTA TIOU TIEPIEXOLV EVYEVONN
KaBWe n evyevoAn pmopel va avaoTellel TO UANKO
Essentia amd Tov MONUHEPIOHO TOU.

13Mnv kaBapileTal 1o PUYXOG EQAPUOYAG HE
uEPROAIKT) TOOGTNTA OIVOTTVEUHATOC KABWG
aUTO PMOPE( va TIPOKAAETEL HOAUVON TNG TTAOTAG,.

14.2€ OMAVIEG TIEPITTWOELG TO TPOIOV UIMOpPEl va
TIPOKOAEDEL UTTEPELAIOBNOia OE KATTOIA ATOHA.
Av mapatnpnBolv TéToleg avtiSpdoelg, SlakdPTe
N XPrion Tou TPoIdvVTOC Kal avalnTroTe [aTPIKn
BonBela.

w

Karmota amé ta mpoidvta mou avapépovTal 0TIG
mapouoeg Odnyieg Xpriong unopei va ta&ivounBolv
¢ emkivéuva oupewva pe 1o GHS.

E€oikelwDelte mavTa e Tig 0dnyieg aopaeiag mou
SiatiBevtat otn dievBuvon:
http://www.gceurope.com

Emiong pmopeite va tig mapardBete and tov
TpouNBeUTr 0aC.

Teheutaia avaBewpnon kelpévou: 02/2018

Essentia®
UNIVERSAL lysherdende rentgentett kompositt

S

kal kun benyttes av tannleger ved anbefalte

indikasjoner
ANBEFALTE INDIKASJONER
1

2.

3.

. Til direkte fyllinger i kavitetsklassene kI 1, I, Ill, IV
ogV

Til direkte fyllinger i V-formede defekter og
karierte rotoverflater.

Til direkte fremstillte fasader samt lukking av
diastema

KONTRAINDIKASJON

1.

2

Pulpaoverkapping

. Unngé & bruke dette produktet pa pasienter
med kjente allergier overfor methacrylat
monomerer eller methacrylat polymerer.

BRUKSANVISNING

F

argevalg
Rengjer tannen med pimpsten og vann. lkke
dehydrer. Velg farge for tannen isoleres. Velg en
passende farge ved hjelp av G-anial fargeskala
Velg ferst en emaljefarge, gjerne ved a se pa
nabotannens incisale tredjedel. Basert pa hva du
ser av gratoner, velger du mellom Light Enamel
(hvitere shade) eller Dark Enamel (graere).
Fortsett med d velge dentinfarge, gjerne fra
nabotannens cervikale del. P4 basis av den
observerte fargeintensitet, velger du mellom
Light Dentin (lav fargeintesitet), Medium Dentin
and Dark Dentin (hgy fargeintensitet)
I sma eller posteriore fyllinger, vil Universal-
nyansen oftest vaere tilfredsstillende.
For & maskere misfarginger brukes et tynt lag
«Masking liner».

2. Kavitetspreparasjon

P

reparer kaviteten med standardteknikk. Blas

forsiktig terr med oljefri luft.

Merk: Ved pulpaoverkapping bruk Kalsiumhydroxid
3.Bonding

Til bonding av Essentia til emalje og /eller dentin,
bruk et lysherdende bondingsystem som
G-Premio BOND, G-zenial® Bond eller G-BOND®.

F

olg produsentens anvisning.

4. Applisering av Essentia.

Masking Liner

1) Hold spreyten rett opp og flern hetten ved a skru

2

mot klokken. Raskt og sikkert settes
appliseringstippen pa sproyten ved a skru med
klokken.

For du presser ut Essentia, gjer et forsiktig
provetrykk utenfor munnen slik at du forsikrer deg
om at doseringsspissen er godt festet til sproyte.
For & flerne mulig luft fra doseringsspissen, trykk
forsiktig sproytestemplet fremover med spissen
opp inntil kompositten ndr spraytens spiss. Da
unngar du luftbobler i fyllingen.

Plassér doseringsspissen sa naer kaviteten som
mulig, og trykk Essentia sakte ut oginn i
kaviteten. Du kan ogsa legge Essentia pa en
blandeblokk og bruke en egnet spatel for a legge
Essentia i kaviteten.

Etter bruk skal appliseringstippen fiernes og
kastes, og hetten settes pa plass for & sikre at
sprayten lukkes.

- Dentin, Enamel, Universal shades and
Opalescent farge.

Dispensering med sprayte.

Fjern hetten fra spreyten og dispenser materialet
pa en blandeblokk. Appliser materialet i kaviteten
med et passende instrument. Etter dispensering,
vri spreytens skrue en halv til en hel omgang
mot-urs for & forhindre et trykk inne i spreyten.
Sette pa hetten umiddelbart etter bruk.
Dispensering fra en unitip

Plasser Untip i en tilgjengelig appliseringspistol.
Fjern hetten og press materialet direkte ut i den
preparerte kaviteten. Bruk et jevnt trykk.

- Fargejusteringer (Red-brunt, Sort, Hvitt)
Fjern hetten fra spreyten og dispenser
fargejusteringsmaterialet pa en blandeblokk.
Appliser materialet der du gnsker ved a bruke en
berste eller passende instrument.

Merk: Fargejusteringsmaterialet er indre

fargematerialer, og ma alltid dekkes med

e

maljefarger eller Opalescent fargevalg etter

lysherding.

1.

2.

Masking liner kan appliseres for & maskere

misfarginger i kavitetbunnen.

Universalfargen kan appliseres i ett lag for & lage

estetiske fyllinger.

. Dentin- og emaljefarger bar brukes med lagvis
teknikk. Vedrarende detaljer referer til Kliniske Tips.

. a.Kompositten kan oppbevares i kjoleskap for a fa
en fastere konsistens. Materialet kan vaere
vanskelig d dispenserer hvis det kommer rett fra
kjoleskap. Materialet ber ha romtemperatur i
minimum et par minutter for bruk.
b. Lagvis appliséring og forming av kompositten
kan forenkles ved a bruke en pensel dyppet i
modelleringsvaeske.

. Etter dispensering, unnga for lang eksponering til

omkringliggende lys. Omkringliggende lys kan

forkorte handteringstiden.

Kliniske tips

a

. I forbindelse med mindre kaviteter.
Til fyllingsteknikk der kun én standardfarge
brukes. | de fleste tilfeller er det tilstrekkelig &
bruke Universalfargen. @nsker man en heyrere
grad av translucens, kan en kombinasjon med
Dentin- og Emaljefarge velges.

b. I forbindelse med starre kaviteter.

| de fleste tilfellene vil en multifarget lagvis
teknikk gi det beste resultatet. For & maskere
misfarget dentin, velg Masking Liner og fortsett
videre med en passende Dentinfarge for du
dekker det hele med en Emaljefarge.

CLINICAL HINT 4.1 - EKSEMPLER PA KLINISKE
BRUKS-OMRADER:

8. Bruk sug og ansiktsmaske i forbindelse med
finishering og polering for & unngé a innhalere
stev og materialpartikler.

9. Unnga a blande materialet med andre lignende
produkter.

10.Unnga a fa materialet pa toyet.

11. 1 tilfelle materialet kommer i kontakt med
utilsiktede omrader av tannen eller protetiske
l@sninger, s& flern materialet med et instrument,
svamp eller bomullspellet fer lysherding.

12.Bruk ikke Essentia i kombinasjon med
eugenolholdige materialer idet eugenol kan
forhindre Essentia i & herde.

13.Bruk bare liten mengde alkohol for & terke av
appliseringsspissen. Sterre mender kan fordrsake
kontaminasjon av materialet.

14.1 sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende
reaksjoner oppsta. Skulle dette inntreffe: Stans
behandlingen umiddelbart og oppsek lege.

Noen av produkter som det er referert til i denne IFU
kan vaere klassifisert som skadelige | hht GHS.

Gjer deg alltid kjent med sikkerhetsdatabladet som
er tilgjengelige pa:

http://www.gceurope.com

Sikkerhetsdatablad er ogsé tilgjengelige hos din
leverander.

Sist revidert 02/2018

Essentia®

Valokovetteinen, rontgenopaakki, universaali

yhdistelmamuovi

Ainoastaan hammashuollon ammattilaisten

kayttoon suositelluissa kayttoindikaatioissa.

SUOSITELLUT KAYTTOINDIKAATIOT

1. Suorat taytteet luokan |, II, lll, IV ja V kaviteetteihin.

2. Suorat taytteet kiilanmuotoisiin vauriokohtiin ja
juuren pinnan kaviteetteihin.

3. Suorat taytteet laminaateille ja diasteeman
sulkemisiin.

KONTRAINDIKAATIOT

1. Pulpan kattaminen.

2.Vélta tuotteen kayttod potilailla, jotka ovat

allergisia metakrylaattimonomeerille tai
metakrylaattipolymeerille.

KAYTTOOHJE

1. Vérin valinta

- Varmista, ettd korjattava hammas on puhdas eikd
siind ole kuivumisen merkkeja.

- Valitse ensin kiilteen vari tarkastelemalla
(viereisen) hampaan inkisaalikolmannesta. Valitse
havaitsemasi tummuuden (harmaus) perusteella
joko Light Enamel- (valkoisempi) tai Dark Enamel
-sévy (harmaampi).

- Jatka sitten dentiinin vérin valintaan
tarkastelemalla (viereisen) hampaan
kervikaaliosaa. Valitse havaitsemasi varin
intensiteetin perusteella joko Light Dentin-
(vdhdinen intensiteetti), Medium Dentin- tai Dark
Dentin-vari (korkea intensiteetti).

- Pienissa tai taka-alueen taytteissa yleisvari
Universal Shade sopii useimmille potilaille.

- Vdrjdytymid voi peittaa levittamalla niille ohuen
kerroksen Masking Liner -opaakkia.

2. Kaviteetin preparointi

Preparoi kaviteetti tavanomaisin menetelmin. Kuivaa

varovasti puustaamalla 6ljyttomalld ilmalla.

Huomaathan: Pulpan kattamiseen kaytetdan

kalsiumhydroksidia.

3.Sidostus

Essentiankiinnittdmisessa hammaskiilteeseen ja/tai

dentiiniin kdytetadn valokovetteista sidostustapaa,

kuten G-Premio BOND, G-anial® Bond tai

G-BOND®-jérjestelmaa. Noudata valmistajan ohjeita.

4. Essentian vienti

- Masking Liner -opaakki

1) Pida ruisku pystysuorassa asennossa ja poista

korkki kiertamalld vastapdivaan. Kiinnita

annostelukarki ruiskuun reippaalla otteella ja
tiukasti kiertamalla myotapaivaan.

Paina mantaa varovasti ennen ruiskun viemista

potilaan suuhun kokeillaksesi, ettd annostelukarki

on tukevasti kiinni ruiskussa. Aseta ruisku karki
ylospdin ja tydnnd mantad, kunnes aine saavuttaa
ruiskun karjen ja karjessé ollut ilma on poissa.

Huomaathan: Jos ruiskun kérjessa on ilmaa,

ruiskutuksen yhteydessa voi syntyd ilmakuplia.

3) Aseta annostelukarki mahdollisimman lahelle

kaviteettia ja paina mantaa hitaasti

annostellaksesi ainetta kaviteettiin.

Vaihtoehtoisesti voit annostella ainetta

sekoituslehtiolle, josta aineen voi siirtaa

kaviteettiin tdhan soveltuvalla instrumentilla.

Poista kdyton jélkeen vientikarki vélittomésti ja

sulje ruisku tiukasti korkilla.

- Dentin-, Enamel-, Universal- ja Opalescent

modifier -varit

Annostelu ruiskun avulla

Avaa ruiskun korkki ja annostele ainetta

sekoituslehtiolle. Vie ainetta kaviteettiin tahan

soveltuvalla instrumentilla. K&é&dnna mantaa
annostelun jélkeen vahintdan puoli kierrosta ja
korkeintaan kierroksen verran vastapéivaan
vapauttaaksesi ruiskussa olevan jadnndspaineen.

Sulje korkki heti kdyton jalkeen.

Annostelu Unitipin avulla

Kiinnita Unitip kaupallisesti saatavilla olevaan

viejaan. Noudata viejan valmistajan ohjeita. Poista

korkki ja annostele ainetta suoraan valmisteltuun
kaviteettiin. Pidd paine tasaisena.

- Modifier-vériaineet (punaruskea, musta,
valkoinen)

Avaa ruiskun korkki ja annostele ainetta
sekoituslehtiolle. Levitd ainetta Dentin- tai
Enamel-kerroksen péélle siveltimelld tai muulla
tahan soveltuvalla instrumentilla.

Huomaathan: Modifier-vériaineet ovat

sisakerroksessa kdytettdvid materiaaleja. Ne tulee

aina peittdd Enamel- tai Opalescent modifier

]
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CLINICAL HINT 4.2 - DE VIKTIGSTE FARGEKOM-
BINASJONER:

Bleke- ; ;
middel/ | Yngre | Voksen | Senior P%ztoer:’:,or Pols)t:;mr
Junior
Light Medium | Medium Dark Dark
Dentin& [ Dentin& | Dentin& [ Dentin & Universal Dentin &
Light Light Dark Dark Light
Enamel Enamel Enamel | Enamel Enamel

C

v

. Bruk av fargepigment for individuell
innfarging
Opalescent fargepigmet kan brukes for a oke
lys-tetthet i incisalomradet veda legge pa litt i
emaljefargelaget.
De Red-brune, sorte og hvite innfargingene er
flytende pigmenter for a gi fyllingen en
individuell karakter.

. Konturér for lysherding

6. Lysherding

Lysherd Essentia med en lysherdende lampe.
Hold lyskilden s& naerme fyllingsoverflaten som
mulig. Bruk den felgende guide:

Lysherdetid og Effektiv herdedybde
20 sec. (Halogen / LED) (700mW/cm?)
10 sec. (Hoy-intensiv LED) (mer enn 1200mW/cm?)
" LD 20mm
Dentin Shades MD, DD 15 mm
Enamel & LE,DE, U 25
Universal Shades ~mm
Masking Liner ML 1,0 mm
oM 2,5mm
. RBM 01 mm
Modifiers BM 04 mm
WM 1,5mm
Merk:

1
2
3

. Materialet appliseres og lysherdes lagvis.

. For maksimal tykkelse pa lagene, se tabellen

. Lav lysintensitet kan fordrsake utilstrekkelig
herding eller misfarging.

7. Finish og polering.

F

Ved finish og polering bruk diamantbor,
poleringspoints og discs. For d oppna heyglans
bruk polérpasta
ARGER
LD: Light Dentin
MD: Medium Dentin
DD: Dark Dentin
LE: Light Enamel
DE: Dark Enamel
U: Universal
ML: Masking Liner
OM: Opalescent Modifier
RBM: Red-Brown Modifier
BM: Black Modifier
WM: White Modifier

OPPBEVARING

Oppbevares kaldt og merkt (4-25 C/39,2- 77,0 F)
Unngad hgye temperaturer og direkte sollys.
Holdbarhet: 3 r fra produksjonsdato
PAKNINGER

l. Sproyter

. Essentia Starter Kit Sproyte
7 sprayter (En pr. farge: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML)
20 Engansgspisser Il Plastic + 1 lysbeskyttende
deksel

. Essentia Modifier Kit

. Essentia Sproyterefills

2
- 4 Sprgyter: OM, RBM, BM, WM
3

LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM:
tilgjengelig i refiller med 1 sproyte | hver.

ML: refill med 1 sprayte inklusiv 20 Engangsspisser
Il Plastic

Il._Unitips

1

. Essentia Starter Kit Unitip
30 unitips (5 unitips hver i 6 farger: LD; MD; DD; LE;
DE; U)
1 spreyte ML; 20 Engangsspisser Il Plastic +
1 lysbeskyttende deksel

2. Essentia Unitip Refills

LD; MD; DD; LE; DE; U: tilgjengelig | refills med
15 unitips

lil. tilbehor

Essentia Fargeskala
GC Untip Appliseringspistol Il
Engangsspiss Il Plastic

- Blandeblokk (NO.14B)
NB:
Vekt og volum per sproyte:
LD, RBM, BM,
mp, 0D | LE/DE u ML oM WM
Vekt 3449 389 409 3449 389 259
Volume 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 24ml
Vekt og volum per unitip:
LD,MD,DD LE,DE v
Vekt 0279 0309 032g
Volume 0,16 ml 016 ml 016 ml

ADVARSEL:

1.

w

| tilfelle kontakt med hud eller oralt vev: Fjern

materialet straks med et stykke alkoholvaetet

gasbind og skyll omhyggelig med vann.

. ltilfelle @yekontakt skyll umiddelbart med vann
og sek legehjelp

. Unnga a svelge materialet

. Applisér litt fyllingsmateriale utenfor pasientenes
munn fer du injiserer i kaviteten, slik at du sikrer at
fyllingsmaterialet flyter skikkelig ut.

. Bruk engangshansker under arbeidet for d unnga
direkte kontakt med syreinhibert materiale og pa
den maten forhindre potensiell sensibilitet.

. For hygienens skyld er untips kun beregnet til &
brukes ved ett behandlingstilfelle.

. Bruk beskyttelsesbriller under lyspolymerisering.

-materiaaleilla valokovetuksen jalkeen.

Huomaathan:

1. Masking Liner-opaakkia voidaan kayttaa
héivyttamaan kaviteetin pohjalla esiintyvid
varjaytymia.

2. Taka-alueen téytteissa kaunis lopputulos saadaan
yhdelld kerroksella Universal shade-yleisvaria.

3. Dentin- ja Enamel-véreja kdytetaan kahden
kerroksen tekniikassa. Yksityiskohtaisempaa tietoa
[6ytyy Vinkit kliiniseen tydhon -osiosta.

4. a.Yhdistelmamuovi voidaan sdilyttda jaakaapissa,
jotta saavutetaan kiintedmpi konsistenssi. Ainetta
voi olla vaikeaa annostella heti, kun se on otettu
kylmasailytyksestd. Anna pakkauksen seisté
huoneenldmmdssd muutaman minuutin ajan
ennen kayttoa.

b. Yhdistelmdmuovin helpompaan
kerrostamiseen suositellaan kdytettavaksi
muotoilunesteeseen kastettua sivellinta.

5. Annostelun jalkeen aine on suojattava
ymparoivaltd valolta, silld se voi lyhentaa
tyoskentelyaikaa.

VINKIT KLIINISEEN TYOHON

a.Jos kyseessa on pieni kaviteetti
Kaytd yhden vérin tekniikkaa. Useimmissa
tapauksissa pelkka Universal Shade-yleisvari
riittdd. Jos tarvitset lisad lapindkyvyytta, voit valita
Dentin- ja Enamel-varin yhdistelman.

. Jos kyseessa on suuri ja/tai syva kaviteetti
Useimmissa tapauksissa kaunein lopputulos
saadaan kayttamalld usean varin
kerrostustekniikkaa. Varjaytyneen dentiinin
héivyttamiseksi voit kayttad aluksi Masking liner
-opaakkia, jatkaa sitten sopivalla Dentin-varilld ja
viimeistelld tydon Enamel-varilla.

o

VINKKI 4.1 - ESIMERKKEJA KLIINISISTA
SOVELLUKSISTA:

20 Eramelshade
Dertinshadel
MasingL
i

Moltishade ayering technique

VINKKI 4.2 - TAVALLISIMMAT SAVY-YH-
DISTELMAT:

. ka-alue
Valkaisu/ Nuoret | Aikuiset | Seniorit Taka-alue Takaksi
Lapset yksikerros kerrosta
Light Medium | Medium Dark Dark
Dentin& | Dentin& [ Dentin& | Dentin & Universal Dentin &
Light Light Dark Dark Light
Enamel Enamel Enamel Enamel Enamel

c. Modifier-ruiskujen kaytto

- Opalescent modifier -muokkausainetta voidaan
kéyttda lisadmaan opalesenssia inkisaalialueelle.
Levitd ohut kerros Enamel-kerroksen paalle.

- punaruskea, musta ja valkoinen muokkausaine
ovat nestemaisid variaineita, joita kdytetaan
tdytteen karakterisoimiseen.

5. Muotoilu ennen valokovetusta
Muotoile tavanomaisin menetelmin.

6. Valokovetus
Valokoveta Essentia valokovetuslaitteella. Pidd
valokarki mahdollisimman léhelld pintaa.

Alla olevasta taulukosta I6ydat kovetusajat ja
-syvyydet.
Kovetusaika ja -syvyys

20 sec. (Halogeeni / LED) (700mW/cm?)

10 sec. (Voimakas LED) (> 1200mW/cm?)
Dentin-vérit LD 20mm
MD, DD 1,5 mm
Enamel-ja Universal-vérit LE, DE, U 2,5mm
Masking Liner ML 1,0 mm
oM 2,5mm
Karakterisointiviri RBM 01 mm
arakterisointivarit BM 04 mm
wm 15mm

Huomaathan:

1. Materiaali viedéan paikalleen ja valokovetetaan
kerroksittain. Suurin kerrospaksuus on ilmoitettu
ylld olevassa taulukossa.

2. Matalampi valon intensiteetti voi johtaa
riittdmattémadn kovettumiseen tai materiaalin
varjdytymiseen.

7. Viimeistely ja kiillotus
Viimeistele ja kiillota timanttiporilla, kiillotuskarjilla
tai -laikoilla. Korkean kiillon saat kayttamalla
kiillotuspastaa.

SAVYT

« LD:Light Dentin

« MD: Medium Dentin

« DD: Dark Dentin

« LE:Light Enamel

« DE: Dark Enamel

« U:Universal

«  ML: Masking Liner

- OM: Opalescent Modifier (opalisoiva)

« RBM: Red Brown Modifier (punaruskea)

« BM:Black Modifier (musta)

- WM: White Modifier (valkoinen)

SAILYTYS

Kayttévarmuuden takaamiseksi suosittelemme

sdilytysta viiledssé ja pimedssa paikassa (4-25°C).

Sadilyvyysaika: 3 vuotta valmistuspdivamadrasta.

PAKKAUKSET

l._Ruiskut

1. Essentia Starter Kit Ruisku - aloituspakkaus

- 7 ruiskua (yksi jokaista savya kohti: LD; MD; DD; LE;

DE; U; ML)
20 muovista annostelukarked (Ill) + 1 valosuoja
. Essentia Modifier Kit - muokkauspakkaus
4 ruiskua: OM, RBM, BM, WM

. Essentia Syringe Refills - tayttopakkaukset
LD; MD; DD; LE; DE; U; OM, RBM, BM, WM:
tayttopakkaus, jossa yksi ruisku kutakin

- ML: yhden ruiskun tayttopakkaus, jossa mukana
20 muovista annostelukarkea (I11)

W N

Il._Unitip-karjet

1. Essentia Starter Kit Unitip - aloituspakkaus

- 30 Unitip-karkea (5 Unitip-karkea kutakin kuutta
savya kohti: LD; MD; DD; LE; DE; U)

-1 MLruisku; 20 muovista annostelukérked (11l) +
1 valosuoja

2. Essentia Unitip Refills - tayttopakkaukset

- LD; MD; DD; LE; DE; U: Viidentoista Unitip-kérjen
tayttopakkaus

lll. Muut tarvikkeet

- Essentia-varikartta

- GC Unitip -vieja (Il)

- Muoviset annostelukarjet (/1)

- Sekoituslehti® (nro 148)

TIEDOT:

Massa ja tilavuus ruiskua kohti:

LD, RBM, BM,
MD, DD LE, DE u ML om WM
Massa 349 389 409 349 389 259
Tilavuus 2ml 2ml 2ml 2ml 2ml 24ml

MASSA JA TILAVUUS UNITIP-KARKEA KOHTI:

LD,MD,DD LE,DE u
Massa 0279 030g 032¢g
Tilavuus 0,16 ml 0,16 ml 0,16 ml

VAROITUKSET

1. Jos tuotetta padsee suun alueen kudoksille tai
iholle, poista se valittomasti alkoholiin kastetulla
pumpulitupolla tai sienelld. Huuhdo vedella.
Valttaaksesi altistusta voit eristda hoidettavan
alueen ihosta tai suun alueen kudoksista
kofferdamilla tai kaakaovoilla.

2. Jos tuotetta padsee silmiin, huuhtele valittomasti
vedelld ja hakeudu l&dakarin hoitoon.

3. Varo tuotteen joutumista nieluun.

4. Ennen téytteen teon aloittamista pursota véhan
pastaa potilaan suun ulkopuolella poispdin
potilaasta varmistaaksesi, ettd pasta valuu
kunnolla.

5. Kéaytd muovi- tai kumihansikkaita
hoitotoimenpiteen aikana valttaéksesi suoraa
kosketusta pehmeisiin resiinikerroksiin ja
mahdollista herkistymista.

6. Infektioriskin takia kutakin Unitip-kérkea

kéytetdan vain kerran.

. Kéyta suojalaseja valokovetuksen aikana.

8. Kun kiillotat polymerisoitunutta materiaalia, kdytd
polynkerddjaa ja polysuojainta, jotta polyé ei
padse hengitysteihin.

9. Ald sekoita muihin samankaltaisiin tuotteisiin.

10.Valta aineen joutumista vaatteille.

11.Jos tuotetta padsee tahattomasti hampaiden tai
proteettisten kojeiden alueelle, poista se
instrumentin, sienen tai pumpulitupon avulla
ennen valokovetusta.

12.Al4 kéyta Essentiaa yhdessd eugenolia siséltdvien
valmisteiden kanssa, silld eugenoli voi estaa
tuotetta kovettumasta.

13.Al4 kdyta ylen maarin alkoholia kdrjen
pyyhkimiseen, koska se voi kontaminoida pastan.

14.Joissakin harvinaisissa tapauksissa valmiste saattaa
aiheuttaa potilaille herkkyysoireita. Jos tllaisia
oireita esiintyy, tuotteen kaytté on lopetettava ja
potilas on ohjattava ladkdrin vastaanotolle.

~

Jotkin téssé kdyttdohjeessa mainitut tuotteet
saatetaan GHS-jarjestelmdssa luokitella vaarallisiksi.
Tutustu aina kdyttoturvatiedotteisiin jotka ovat
saatavilla osoitteessa:

http.//www.gceurope.com

Ne ovat saatavilla my6s jélleenmyyjaltasi.

Viimeisin paivitys: 02/2018



